
Fissurit ist ein transparenter, lichthärtender Fissurenversiegeler.
Fissurit F ist ein weißer, lichthärtender Fissurenversiegeler mit Fluorid.

Anwendungsgebiete:
- Versiegelung/Füllung von Fissuren und Grübchen sowie kleiner Kavitäten
- Versiegelung/Verblendung geschädigter Schmelzoberflächen
- Verankerung kieferorthopädischer Regulierungssysteme und Abdeckung
der Prädilektionsstellen der Karies bei kieferorthopädischen Behandlungen

- Versiegelung von Füllungen aus Kunststoff oder Zementen (Feuchtigkeits-
schutzschicht)

- Versiegelung von kariösen Läsionen, um sie zum Stillstand zu bringen
- Reparatur kleiner Defekte an Kunststoff- und Amalgamfüllungen
- Versiegelung von Milchzähnen

Anwendung:
Eine Versiegelung der Fissuren soll so früh wie möglich erfolgen, sofern die
Okklusalfläche vollständig darstellbar und die Trockenlegung gewährleistet ist.
Nach der Trockenlegung zu versiegelnde Flächen möglichst mechanisch
reinigen (rotierende Bürste/fluoridfreie Reinigungspaste), sprayen und trock-
nen. Bei Initialkaries oder unklaren Befunden u. U. Fissur mit feinem Instrument
erweitern.

Ätzvorgang:
Vococid Ätzgel mit kurzhaarigem Einmalpinsel auftragen (Kontrolle durch
blaue Farbe) und je nach Schmelzbeschaffenheit 15 - 30 s einwirken lassen.
Gründlich sprayen und trocknen, der geätzte Schmelz sollte opak und matt-
weiß aussehen (Kontamination unbedingt vermeiden!). Bitte beachten Sie
die Gebrauchsinformation für Vococid.

Applikation:
Fissurit/Fissurit F vorsichtig mit einem Pinsel oder anderem geeignetem In-
strument einbringen und verteilen, evtl. vorhandene Luftblasen entfernen
(Sonde).

Spritzenapplikation:
Verschlusskappe der Spritze entfernen. Auf die Spritze von Fissurit F eine
neue Kanüle schrauben. Spritze senkrecht halten und zur Entfernung even-
tueller Luftblasen Material bis zur Kanülenspitze vordrücken.
Fissurit F fließt gleichmäßig bei leichtem bis mittlerem Druck aus der
Kanüle.
Um die Funktion der nachlauffreien Spritze zu gewährleisten, ist darauf zu
achten, dass während oder nach der Benutzung der Stempel nicht
zurückgezogen werden darf.
Fissurit/Fissurit F vom Rand her in die Fissur bzw. Kavität einbringen und
etwa 15 - 20 s eindringen lassen. Evtl. vorhandene Luftblasen entfernen
(z. B. mit feiner Sonde).

Aushärten:
Fissurit/Fissurit F aushärten (20 - 30 s pro Fläche) und Versiegelung
kontrollieren. Zur Lichthärtung des Materials sind handelsübliche Polymeri-
sationsgeräte geeignet. Die Lichtleistung sollte 500 mW/cm2 bei Halogen-
lichtgeräten sowie 300 mW/cm2 bei LED-Lampen nicht unterschreiten.
Unterschüsse nachversiegeln, Überschüsse vorsichtig entfernen (z. B.
Finierdiamant), falls notwendig polieren (Gummipolierer). Zum Schluss die
behandelten und Nachbarzähne, möglichst das vollständige Gebiss, mit
einem Fluoridlack behandeln.

Lagerung:
Nach Gebrauch Fissurit/Fissurit F Behältnisse sofort sorgfältig verschließen.
Die Kanüle von der Spritze entfernen und den Spritzenverschluss aufbringen.
Vor erneuter Verwendung der Spritze ist die Direkt-Applikations-Kanüle durch
eine neue zu ersetzen. Fissurit/Fissurit F bei 4°C – 23°C lichtgeschützt lagern.
Nach Ablauf des Verfalldatums Fissurit/Fissurit F nicht mehr verwenden.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen:
Bei ungenügender Trockenlegung besteht die Gefahr des (teilweisen) frühzeiti-
gen Verlustes der Versiegelung. In diesen Fällen wird die Anwendung eines Fluo-
ridlackes bzw. eine Versiegelung mit Glaspolyalkenoatzement empfohlen, bis
eine einwandfreie Versiegelung möglich ist.
Wird die angeätzte Fläche kontaminiert (z. B. Speichel), kann eine verminder-
te Haftung auftreten. Bei Kontamination reinigen, erneut ca. 10 - 20 s ätzen,
sprayen und trocknen.
Die Haftung kann durch Anwendung eines Bondings nach dem Ätzen verbes-
sert werden (bei schwieriger Trockenlegung, erweiterter Versiegelung).
Fissurit/Fissurit F nur kurzfristig dem Licht der OP-Leuchte aussetzen, da
sonst die Polymerisation beginnt (Viskosität nimmt zu).
Sulkus nach der Anwendung kontrollieren, evtl. vorhandene Materialreste ent-
fernen.
Fissurit/Fissurit F enthält Bis-GMA, Diurethandimethacrylat, BHT, Benzo-
triazolderivat, Fissurit F zusätzlich Natriumfluorid. Bei bekannten Allergien
nicht anwenden. Kontakt mit der Schleimhaut möglichst vermeiden. Reini-
gungs- und Trocknungsmittel mit phenolischen Substanzen (z. B. Eugenol,
Thymole) verhindern die vollständige Polymerisation, deshalb nicht verwen-
den!
Kariöse Läsionen (z. B. rund um Füllungen) können durch entsprechende Ver-
siegelungen zum Stillstand gebracht werden, wenn eine Erneuerung der Fül-
lung nicht gewünscht wird oder nicht möglich ist. Dazu entsprechende
Bereiche reinigen, möglichst minimal präparieren und im Schmelz-
bereich anätzen. Es empfiehlt sich in diesen Fällen, die gesamte Füllung zu ver-
siegeln.
Bei kieferorthopädischen Behandlungen in Bereichen eingeschränkter Mund-
hygiene kann durch Versiegelung der Bereiche ein guter und dauerhafter
Schutz errreicht werden.
Fluoridierungsmaßnahmen sollten in allen Fällen weitergeführt werden, um
nicht versiegelte Bereiche der Zähne vor Karies zu schützen.

Unsere Präparate werden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Soweit
es die Anwendung der von uns gelieferten Präparate betrifft, sind unsere wört-
lichen und/oder schriftlichen Hinweise bzw. unsere Beratung nach bestem
Wissen abgegeben und unverbindlich. Unsere Hinweise und/oder Beratung
befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf ihre Eignung
für die beabsichtigten Anwendungszwecke zu prüfen. Da die Anwendung
unserer Präparate ohne unsere Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschließlich in
Ihrer eigenen Verantwortung. Wir gewährleisten selbstverständlich die
Qualität unserer Präparate entsprechend bestehender Normen sowie
entsprechend des in unseren allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen
festgelegten Standards.

in accordance with EN 26874

Instructions for use

Fissurit is a transparent light-curing fissure sealant.
Fissurit F is a white, light-curing fissure sealant with fluorides.

Indications:
- sealing/filling pits and fissures as well as small cavities
- sealing/facing of damaged enamel surfaces
- anchoring orthodontic appliances and covering caries predilection
sites during orthodontic treatments

- sealing composite or cement fillings (protective layer against humidity)
- sealing carious lesions to stop them
- restorating small defects in composite and amalgam fillings
- sealing deciduous teeth

Directions:
Fissures should be sealed as soon as the eruption of the tooth allows treat-
ment and a dry work field can be secured. After drying, thoroughly clean the
surfaces to be sealed (rotating brush/cleaning paste free of fluorides), spray
and dry. In case of incipient carious lesions or unclear diagnosis extend the
fissure with a fine instrument.

Etching:
Apply Vococid etching gel (blue colour for control), work in with a short-
haired disposable brush and let act for 15 - 30 s according to the condi-
tion of the enamel.
Thoroughly rinse and dry. The etched enamel should have an opaque and
matt-white appearance. Avoid subsequent contamination. Please refer also
to the Vococid instructions for use.

Application:
Carefully apply and disperse Fissurit/Fissurit F with a brush or any other
suitable instrument. Remove any air bubbles (e.g. with a fine probe).

Syringe application:
Remove the protective cap from the syringe. Place a new cannula on the
Fissurit F syringe. To avoid air bubbles, hold the syringe vertically and
press the material up to the tip of the cannula.
Fissurit F homogeneously flows from the cannula upon light to medium
pressure.
In order to ensure the function of the non-dripping syringe do not pull back
the plunger during or after use.
Apply Fissurit/Fissurit F from the margin into the fissure or cavity and let
penetrate for 15 - 20 s. Remove any air bubble (e. g. with a fine probe).

Light-curing:
Polymerise Fissurit/Fissurit F for 20 - 30 s per surface and check the seal-
ing. To light-cure this material conventional polymerisation devices are
suited. The light output should be a minimum of 500 mW/cm2 on halogen
polymerisation devices and 300 mW/cm2 on LED devices.
Re-seal deficit areas, remove excess cautiously (e. g. finishing diamond)
and polish if necessary (rubber polisher). Finally apply a fluoride varnish on
the treated and neighbouring, preferably on all teeth.

Storage:
Immediately and carefully close the Fissurit/Fissurit F syringe after use.
Remove the cannula of the syringe and attach syringe cap. Before next use
of the syringe replace the direct application tip with a new one. Store
Fissurit/Fissurit F at temperatures between 4°C -23°C and protect from
light. Do not use Fissurit/Fissurit F after the expiry date.

Advice and precautionary measures:
A work field which cannot be dried sufficiently involves the risk of a (partial)
premature loss of the sealing. In these cases, the application of a fluoride
varnish or sealing with a glass polyalkenoate cement is recommended until
a perfect sealing is possible.
If the etched surface is contaminated (e. g. by saliva), the adhesion of
Fissurit/Fissurit F may be reduced. In case of contamination, clean, etch
again for approx. 10 - 20 s, spray and dry.
Adhesion may be improved after etching by using a bonding (difficult drying
or extended sealing).
Expose Fissurit/Fissurit F to operating light only a short time as
otherwise polymerisation will start (viscosity increases).
Check sulcus after application and remove all material residue.
Fissurit/Fissurit F contains Bis-GMA, diurethane dimethacrylate, BHT,
benzotriazolderivate. Fissurit F also contains sodium fluoride. Do not use in
patients with hypersensitivities. Avoid contact with the mucosa as far as pos-
sible. Do not use cleaning and drying agents containing phenolic substances
(e. g. eugenol, thymol) as they inhibit a complete polymerisation.
Carious lesions (e. g. around fillings) can be stopped by corresponding sea-
ling if renewal of the filling is not desired or possible. For this purpose, clean
the corresponding areas, prepare as minimally as possible and etch in the
enamel area. Sealing the complete filling is recommended in these cases.
In cases of orthodontic treatments in areas of reduced oral hygiene, sealing
those areas can provide good and permanent protection.
Fluoridation should be continued in all cases to protect the unsealed tooth
areas from caries.

Our preparations have been developed for use in dentistry. As far as the
application of the products delivered by us is concerned, our verbal and/or
written information has been given to the best of our knowledge and without
obligation. Our information and/or advice do not relieve you from examining
the materials delivered by us as to their suitability for the intended purposes
of application. As the application of our preparations is beyond our control,
the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the
quality of our preparations in accordance with the existing standards and
corresponding to the conditions as stipulated in our general terms of sale
and delivery.

Fissurit est un sealant de fissures transparent et photopolymérisable.
Fissurit F est un sealant de fissures blanc et photopolymérisable, avec
fluorures.

Domaines d'application:

- scellement/obturation de puits et fissures ainsi que de petites cavités
- scellement/facettes de surfaces d'émail endommagées
- ancrage d'appareils orthodontiques et recouvrement d'endroits de
prédilection de la carie lors de traitements orthodontiques

- scellement d'obturations en composite ou en ciment (film protecteur
contre l'humidité)

- scellement de lésions carieuses pour éviter une prolifération
- réparation d'obturations défectueuses en composite ou en amalgame
- scellement de dents de lait

Mode d’application:
Le scellement des fissures devrait s'effectuer le plus tôt possible, si la sur-
face occlusale est complètement visible et si un assèchement est assuré.
Après l'assèchement, nettoyer soigneusement les surfaces à sceller, si possi-
ble mécaniquement (brosse rotative/ pâte de nettoyage sans fluorures),
vaporiser et sécher. Lors de carie initiale ou d'un diagnostic incertain, élargir
la fissure avec un instrument fin.

Mordançage:
Appliquer Vococid gel de mordançage (contrôle à l'aide de la couleur
bleue), avec un pinceau jetable à poil courts et laisser agir selon l'état de
l'émail pendant 15 à 30 s. Vaporiser et sécher soigneusement, l'émail mor-
dancé devrait avoir un aspect opaque et blanc-mat (éviter toute contami-
nation!). Veuillez suivre le mode d'emploi de Vococid.

Application:
Appliquer et répandre prudemment Fissurit/Fissurit F avec un pinceau ou
un autre instrument approprié, enlever des bulles d'air éventuelles (par ex.
avec une sonde).

Application de la seringue:
Enlever le bouchon de la seringue. Mettre une nouvelle canule sur la
seringue de Fissurit F. Tenir la seringue à la verticale et presser le maté-
riau jusqu'à la pointe de la seringue pour éviter des bulles d'air.
Sous pression légère ou moyenne, Fissurit F sort facilement de la canule.
Pour assurer le bon fonctionnement de la seringue évitant toute coulée de
produit, ne pas retirer le piston au cours/après l'utilisation.
Appliquer Fissurit/Fissurit F dans la fissure ou la cavité en commançant
par le bord et laisser pénétrer pendant env. 15 à 20 s. Enlever des bulles
d'air éventuelles (par ex. à l'aide d'une sonde fine).

Polymérisation:
Polymériser Fissurit/Fissurit F (20 à 30 s par surface) et contrôler le
scellement. Pour la photopolymérisation du matériau les appareils habi-
tuels de polymérisation peuvent être utilisés. La puissance de la lumière
devrait être au minimum 500 mW/cm2 pour les lampes halogènes et 300
mW/cm2 pour les lampes LED. Combler les déficits; enlever les excédents
avec précaution (par ex. diamant de finition), polir si nécessaire (polissoir en
caoutchouc). Pour terminer, appliquer un vernis fluoré sur les dents traitées
et les dents voisines, si possible sur toute la dentition.

Stockage:
Bien fermer la seringue de Fissurit/Fissurit F immédiatement après l’usage.
Enlever la canule de la seringue et mettre le bouchon sur la seringue. Rem-
placer la canule d’application directe par une nouvelle avant utiliser la
seringue à nouveau. Stocker Fissurit/Fissurit F à une température entre 4°C
à 23°C et protéger contre la lumière. Ne plus utiliser Fissurit/Fissurit F après
la date de péremption.

Indications et précautions:
S'il n'est pas possible de sécher le champ opératoire suffisamment, il y a le
risque d'une perte (partielle) prématurée du scellement. Dans ce cas, l'ap-
plication d'un vernis fluoré ou l'utilisation d'un ciment verre polyalkénoate
est recommandée, en attendant un scellement définitif.
Si la surface mordancée est contaminée (par ex. salive), une adhésion
réduite de Fissurit/Fissurit F peut se produire. En cas de contamination,
nettoyer et mordancer de nouveau pendant env. 10 à 20 s, vaporiser et
sécher.
L'adhésion peut être améliorée en utilisant un bonding après le mordançage
(en cas d'un assèchement difficile et d'un scellement élargi).
Exposer Fissurit/Fissurit F à la lampe opératoire seulement pour peu de
temps, autrement la polymérisation commence (la viscosité augmente).
Contrôler le sillon après le traitement, enlever les excédents de matériau
éventuels.
Fissurit/Fissurit F contient Bis-GMA, diuréthanediméthacrylate, BHT,
dérivates de benzotriazole, Fissurit F contient également des fluorures de
sodium. Ne pas utiliser pour les patients avec des hypersensibilités contre
ces composants. Eviter le contact avec la muqueuse. Des nettoyants et
siccatifs contenant des substances phénoliques (par ex. eugénol, thymol) em-
pêchent une polymérisation complète, pour cette raison ne pas les utiliser!
Des lésions carieuses (par ex. autour d'obturations) peuvent être arrêtées
par un scellement correspondant, si un remplacement de l'obturation n'est
pas souhaité ou possible. A cet effet, nettoyer les secteurs correspondants,
les préparer de façon minimale et mordancer dans le secteur de l'émail. Dans
ce cas, il est recommandé de sceller toute l'obturation.
Lors de traitements orthodontiques dans des secteurs d'une hygiène
buccale réduite, une bonne protection permanente peut être obtenue par le
scellement de ces secteurs.
Des actes de fluoration devraient être poursuivis, afin de protéger les
secteurs non-scellés de la carie.

Nos préparations ont été développées pour utilisation en dentisterie. Quant
à l’utilisation des produits que nous livrons, les indications données verba-
lement et/ou par écrit ont été données en bonne connaissance de cause et
sans engagement de notre part. Nos indications et/ou nos conseils ne vous
déchargent pas de tester les préparations que nous livrons en ce qui
concerne leur utilisation adaptée pour l’application envisagée. Puisque l’uti-
lisation de nos préparations s’effectue en dehors de notre contrôle, elle se
fait exclusivement sous votre propre responsabilité. Nous garantissons bien
entendu la qualité de nos produits selon les normes existantes ainsi que
selon les standards correspondants à nos conditions générales de vente et
de livraison.

Fissurit es un sellador de fisuras transparente y fotopolimerizable.
Fissurit F es un sellador de fisuras blanco y fotopolimerizable con fluoruro.

Ámbitos de aplicación:
- Sellado/obturación de fisuras y superficies oclusales así como de cavida-
des pequeñas

- Sellado/revestimiento de superficies deterioradas del esmalte
- Anclaje de sistemas ortodóncicos y recubrimiento de lugares susceptibles
a la caries durante tratamientos ortodóncicos

- Sellado de obturaciones de composite o cemento (capa protectora
contra la humedad)

- Sellado de lesiones cariadas para frenarlas
- Restauración de pequeños defectos en obturaciones de composite o
amalgama

- Sellado de dientes de leche

Modo de aplicación:
El sellado de fisuras debe efectuarse lo antes posible, en cuanto la superficie
oclusal esté completamente visible y esté totalmente seca. Después del
secado, limpiar detenidamente las superficies a sellar, si es posible de forma
mecánica (cepillo rotatorio/pasta limpiadora sin fluoruro), atomizar y secar.
En caso de caries inicial o diagnósticos poco claros, se puede extender la
fisura con instrumentos finos.

Proceso de grabado:
Aplicar Vococid gel grabador con un pincel de pelo corto (control por el
color azul), y, dependiendo de la condición del esmalte, dejar actuar
durante 15 - 30 s. Atomizar completamente y secar, el esmalte grabado
debe ser opaco y blanco-mate (es importante evitar cualquier contamina-
ción). Por favor, observe las instrucciones de uso de Vococid.

Aplicación:
Aplicar y repartir cuidadosamente Fissurit/Fissurit F con un pincel o con
otro instrumento apropiado, eventualmente eliminar las burbujas existen-
tes (sonda).

Aplicación de la jeringa:
Quitar el cierre de la jeringa. Colocar en la jeringa de Fissurit F una nueva
cánula, tener la jeringa en posición vertical y presionar el material hasta la
punta de la cánula para eliminar burbujas de aire.
Al presionar de forma ligera o media, Fissurit F fluye homogéneamente de
la cánula.
Para asegurar un buen funcionamiento de la jeringa evitando un derrame
del producto, no retirar el pistón durante o después del uso.
Empezando por el borde, aplicar Fissurit/Fissurit F en la fisura o en la
cavidad y dejar penetrar durante aprox. 15 - 20 s. En caso de que se
formen burbujas de aire, eliminarlas (p. ej. con una sonda fina).

Polimerización:
Polimerizar Fissurit/Fissurit F (20 - 30 s por superficie) y controlar el
sellado. Para la fotopolimerización del material son apropiados los apara-
tos de polimerización habituales. La fuerza de la luz no debería descender
los 500 mW/cm2 en aparatos con luz halógena así como los 300 mW/cm2

en lámparas con diodo luminoso (LED). Sellar las fisuras restantes poste-
riormente y eliminar con cuidado el material excedente (p. ej. con un dia-
mante para el acabado) y pulir, si necesario (pulidor de goma). Finalmente
aplicar una laca fluorídica a los dientes tratados y dientes vecinos.

Conservación:
Cerrar esmeradamente los recipientes de Fissurit/Fissurit F después del
uso. Remover la cánula de la jeringa y colocar el cierre de la jeringa. Antes
del nuevo uso de la jeringa se tiene que sustituir la cánula de aplicación
directa por una nueva. Conservar Fissurit/Fissurit F en un lugar protegido
de la luza entre 4°C – 23°C. No utilizar Fissurit/Fissurit F después de la
caducidad.

Indicaciones adicionales/precauciones:
Si la superficie a trabajar no está suficientemente seca, existe el riesgo de
perder el sellado (parcialmente) y de forma prematura. En estos casos se
recomienda la aplicación de una laca fluorídica o el sellado con cementos de
polialkenoato de vidrio, hasta que se consiga un sellado perfecto.
La contaminación de la superficie grabada puede reducir la adhesión de
Fissurit/Fissurit F. En caso de contaminaciones, limpiar la superficie,
grabarla de nuevo durante aprox. 10 - 20 s, atomizar y secar.
Utilizando un material adhesivo después del grabado, la adhesión puede ser
mejorada (en caso de un secado difícil, de un sellado extendido de fisuras).
Exponer Fissurit/Fissurit F a la luz para operaciones lo menos posible para
evitar que la polimerización comience (aumento de la viscosidad).
Después de la aplicación, controlar el surco y quitar restos del material.
Fissurit/Fissurit F contiene Bis-GMA, diuretanodimetacrilato, BHT, deriva-
tos de benzotriazol. Fissurit F también contiene fluoruros de sodio. No usar
en caso de alergias conocidas. Evitar lo mejor posible el contacto con la
mucosa. Materiales de limpieza y secado con sustancias fenólicas (p. ej. eu-
genol, timol) impiden la polimerización completa, por eso, ¡no se deben usar!
Si no se desea, o no es posible, restaurar la obturación en casos de lesio-
nes cariadas (p. ej. alrededor de obturaciones), éstas pueden ser frenadas
por medio del sellado correspondiente. Con tal fin, limpiar la zona corres-
pondiente, prepararla mínimamente y grabar en el sector del esmalte. En
estos casos se recomienda sellar toda la obturación.
En caso de tratamientos ortodóncicos en lugares de higiene bucal limitada,
se puede alcanzar una protección duradera por medio de un sellado.
De todos modos, deberían ser continuadas las medidas de fluorización, para
proteger los sectores de los dientes, los cuales no están sellados de la
caries.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo
que se refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras
indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro
leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan
comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud
para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados
se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva
responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros prepa-
rados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar
establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.

Fissurit é um selante de fissuras transparente e fotopolimerizável.
FFiissssuurriitt  FF é um selante de fissuras branco, com flúor e foto-polimerizável.

Campos de aplicação:
- selar/preencher fossas e fissuras e pequenas cavidades
- selar/cobrir superfícies de esmalte danificadas
- ancoragem de aparelhos ortodônticos e cobertura das áreas susceptíveis 
à cárie durante tratamentos ortodônticos

- selar restaurações de compósito ou cimento (camada protectora contra a 
humidade)

- selar lesões de cárie para impedir a sua  progressão
- reparar pequenos defeitos em restaurações de compósito ou de 
amálgama

- selar dentes decíduos

Utilização:
A selagem das fissuras deve ser realizada o mais precocemente possível,
assim que a erupção dos dentes permita o tratamento e a secagem seja
possível. Após secar, limpar bem as superfícies a serem seladas (escova 
rotativa/pasta de limpeza sem flúor), lavar e secar. Nos casos de lesões de
cárie insipientes ou de diagnóstico pouco claro, abrir as fissuras com um
instrumento fino, se necessário.

Ataque ácido:
Aplicar o gel Vococid (cor azul para controlar), esfregá-lo com um pincel
descartável de pelos curtos e deixar actuar durante 15 - 30 s de acordo
com o estado do esmalte.
Lavar abundantemente e secar. A superfície de esmalte deve ter uma apa-
rência opaca e branca leitosa (evitar qualquer contaminação).
Por favor ver também as instruções para a utilização do Vococid.

Aplicação:
Aplicar e distribuir o Fissurit/Fissurit F cuidadosamente com um pincel ou
outro instrumento apropriado. Eliminar as eventuais bolhas de ar (p. ex.:
com uma sonda exploradora).

Aplicação da seringa:
Remover a tampa protectora da seringa. Colocar uma nova cânula na 
seringa Fissurit F. Para evitar bolhas de ar, manter a seringa na vertical e
pressionar o material até à ponta da cânula.
O Fissurit F flui homogeneamente da cânula se exercer uma pressão leve
ou moderada. Para garantir o correcto funcionamento da seringa, sem 
escorrer, assegure-se que o êmbolo não seja retirado durante ou após
cada utilização.
Aplicar o Fissurit/Fissurit F desde as margens até à fissura ou cavidade e
deixar penetrar durante 15 - 20 s. Eliminar as eventuais bolhas de ar 
(p. ex.: com uma sonda exploradora).

Fotopolimerização:
Polimerizar o Fissurit/Fissurit F durante 20 – 30 s em cada superfície e
verificar a selagem. Para fotopolimerizar este material, os convencionais
aparelhos de polimerização são adequados. A produção de luz deve ser de
um mínimo de 500 mW/cm2 nos aparelhos de polimerização pelo halogé-
neo e 300 mW/cm2 nos aparelhos LED. Selar novamente áreas onde o 
selante ficou em defeito, remover os excessos cuidadosamente (p. ex.:
com uma broca diamantada de acabamento) e polir se necessário (borra-
cha de polimento). Em seguida, aplicar um verniz com flúor nos dentes
tratados e nos adjacentes.

Armazenamento:
Feche cuidadosamente a seringa de Fissurit/Fissurit F imediatamente após
cada utilização. Remova a cânula da seringa e recoloque a tampa. Antes de
cada utilização, aplique uma nova ponta de aplicação. Armazenar 
Fissurit/Fissurit F a temperaturas entre 4º C - 23 ºC protegendo da luz. Não
use Fissurit/Fissurit F após expirado o prazo de validade.

Indicações e medidas de precaução:
Um campo de trabalho mal isolado envolve o risco de perda (parcial) pre-
matura do selante. Nesse caso, é recomendada a aplicação de um verniz
com flúor  ou a selagem com um cimento de polialquenoato de vidro até ser
possível a obtenção de uma selagem perfeita.
Se a superfície que sofreu o ataque ácido for contaminada (p. ex.: com 
saliva), a adesão do Fissurit/Fissurit F pode ser diminuída. Em caso de con-
taminação, limpar, fazer de novo o ataque ácido durante 10 - 20 s, lavar e
secar.
A adesão pode ser melhorada após o ataque ácido usando um adesivo.
Expor o Fissurit/Fissurit F à luz de operação durante pouco tempo, pois a
exposição à luz provoca a polimerização (viscosidade crescente).
Controlar os sulcos após a aplicação e remover resíduos de material. O 
Fissurit/Fissurit F contém Bis-GMA, dimetacrilato de diuretano, BHT e 
derivado de benzotrialzol. O Fissurit F contém adicionalmente fluoreto de
sódio. Não utilizar em pacientes com hipersensibilidade a estes componen-
tes. Evitar qualquer contacto com as mucosas. Não utilizar agentes de 
limpeza e secagem com substâncias fenólicas (p. ex.: eugenol, timol), pois
estes inibem a polimerização completa do selante.
Lesões de cárie (p. ex.: em redor de restaurações) podem ser travadas atra-
vés da sua selagem se a substituição da restauração não é possível ou 
desejada. 
Para isso, as áreas correspondentes devem ser limpas, deve ser realizada
uma preparação mínima e deve ser feito o ataque ácido do esmalte. 
Nestes casos é recomendada a selagem da totalidade da restauração. Em
casos de tratamento ortodôntico em áreas de higiene oral reduzida, a sela-
gem dessas áreas providencia uma protecção boa e permanente.
Deve-se continuar a colocar flúor para proteger de lesões de cárie as áreas
não seladas do dente.

Os nossos preparados são desenvolvidos para uso no sector odontológico.
No que se refere à aplicação dos preparados por nós fornecidos, as nossas
indicações verbais e/ou escritas e as nossas recomendações estão 
desprovidas de qualquer compromisso, estando de acordo com os nossos
conhecimentos. As nossas indicações e/ou conselhos não isentam o utilizador
de examinar os preparados por nós fornecidos no que se refere à 
adequação das aplicações visadas. Dado não termos controlo sobre a 
aplicação dos nossos produtos, esta é da exclusiva responsabilidade do uti-
lizador. Natural-mente, asseguramos a qualidade dos nossos preparados
em conformidade com as normas existentes e de acordo com as condições
gerais de venda e entrega.

Fissurit è un sigillante per fessure trasparente, fotopolimerizzabile. 
FFiissssuurriitt  FF è un sigillante per fessure bianco, fotopolimerizzabile, contenente
fluoro.

CCaammppii  ddii  aapppplliiccaazziioonnee::

- Sigillatura/otturazione di fessure, solchi e piccole cavità

- Sigillatura/rivestimento di superfici di smalto danneggiate

- Ancoraggio di applicazioni ortodontiche e protezione di aree soggette a 
carie durante il trattamento ortodontico

- Sigillatura di otturazioni in composito o cemento (strato protettivo contro 
l’umidità)

- Sigillatura di lesioni cariose iniziali

- Restauro di piccoli difetti in otturazioni in composito o amalgama

- Sigillatura di denti decidui

MMooddaalliittàà  dd’’aapppplliiccaazziioonnee::
La sigillatura di fessure deve essere effettuata non appena l’eruzione del
dente lo permetta e possa essere instaurato un campo di lavoro asciutto.
Dopo l’asciugatura, pulire accuratamente la superficie da sigillare (con 
spazzolini rotanti/pasta di pulizia priva di fluoro) vaporizzare con la 
siringa ed asciugare. In caso di carie iniziali o diagnosi poco chiare, se 
necessario estendere la fessura con uno strumento fine.

MMoorrddeennzzaattuurraa::

Applicare il gel mordenzante VVooccoocciidd (colore blu per controllo), distribuire
con un pennellino monouso sulla smalto e lasciare agire per circa 15 – 
30 s. Sciacquare accuratamente e asciugare. Lo smalto mordenzato deve
avere un aspetto bianco-gessoso. Evitare qualsiasi contaminazione 
successiva.  Seguire attentamente le istruzioni per l’uso di VVooccoocciidd!

AApppplliiccaazziioonnee::

Applicare Fissurit/Fissurit F accuratamente con l’aiuto di un pennellino
o di uno strumento appropriato. Eliminare eventuali bolle d’aria (per es.
con l’aiuto di una sonda).

AApppplliiccaazziioonnee  iinn  ssiirriinnggaa::

Rimuovere il cappuccio protettivo della siringa. Applicare un nuovo pun-
tale nella siringa di FFiissssuurriitt  FF. Per evitare che si formino bolle d’aria, tenere
la siringa in posizione leggermente verticale ed estrudere il materiale fino
all’estremità della cannula. FFiissssuurriitt  FF fluisce in modo omogeneo  dalla
cannula. Al fine di garantire la funzionalità della siringa anti gocciolamento,
assicurarsi che lo stantuffo non sia retratto durante e dopo l’uso. 

Applicare FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF nella fessura o nella cavità a partire dai 
margini e lasciare penetrare per circa 15 – 20 s. Eliminare eventuali bolle
d’aria (per es. con l’aiuto di una sonda).

PPoolliimmeerriizzzzaazziioonnee::
Polimerizzare FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF 20 – 30 s per ogni superficie e controllare
la sigillatura. Per la polimerizzazione possono essere usate le lampade 
fotopolimerizzatrici convenzionali con emissione luminosa di almeno 
500 mW/cm2 per le lampade alogene e di 300 mW/cm2 per le lampade a
LED. Ripetere la procedure laddove necessario ed eliminare il materiale in
eccesso (con diamantate di finitura). Se necessario, lucidare con 
dischi in gomma. Infine, applicare una vernice al fluoro sui denti trattati e
su quelli adiacenti.

CCoonnsseerrvvaazziioonnee::
Dopo l’uso, chiudere immediatamente e con cura la siringa di FFiissssuurriitt//
FFiissssuurriitt  FF. Rimuovere la cannula dalla siringa e applicare il cappuccio sulla
siringa. Prima dell’uso successivo, sostituire il puntale per applicazione 
diretta con uno nuovo. Conservare FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF a una temperatura
compresa tra 4°C e 23°C e al riparo dalla luce.
Non usare Fissurit/Fissurit F dopo la data di scadenza.

AAvvvveerrtteennzzee  ee  pprreeccaauuzziioonnii::
In caso non sia possibile asciugare accuratamente il campo d’applicazione,
si incorre nel rischio di una perdita (parziale) prematura del sigillante. In que-
sti casi si consiglia l’applicazione di una vernice al fluoro o di un rivestimento
con un cemento vetropolialcheonato fino ad ottenere una sigillatura com-
pleta. La contaminazione della superficie mordenzata (per  es. con saliva)
può ridurre l’adesione di Fissurit/Fissurit F.
In caso di contaminazione, pulire, mordenzare nuovamente per 10 – 20 s,
vaporizzare e asciugare.
Dopo la mordenzatura, l’adesione può essere migliorata mediante l’applica-
zione di un adesivo (in caso di asciugatura difficile o sigillo di fessure estese).
Esporre FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF il meno possibile alla lampada operatoria in
quanto potrebbe innescare la polimerizzazione (aumento della viscosità).
Dopo l’applicazione, controllare i solchi ed eliminare eventuali residui di 
materiale.
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF contiene Bis-GMA, diuretano dimetacrilato, BHT, benzo-
trialzolderivato. FFiissssuurriitt  FF  contiene anche fluoruro di sodio. Non utilizzare in
caso di ipersensibilità o allergie note a questi componenti.
Evitare il più possibile il contatto con la mucosa.
Non utilizzare materiali per la pulizia o asciugatura che contengano sostanze
fenoliche (per es. eugenolo, timolo) in quanto inibiscono la completa 
polimerizzazione.
Lesioni cariose (per es. adiacenti un’otturazione) possono essere fermate
con una loro sigillatura in caso non si desideri o non sia possibile rifare 
l’otturazione. In questo caso, pulire le aree interessate, prepararle in modo
minimamente invasivo e mordenzare l’area di smalto. Si raccomanda una 
sigillatura completa dell’otturazione. In caso di trattamenti ortodontici in aree
con ridotta igiene orale, si consiglia la sigillatura al fine di ottenere una buona
e duratura protezione.
In tutti i casi, si consiglia un trattamento con fluoro per proteggere le aree dei
denti su cui non è stato applicato il sigillante.

I nostri preparati sono stati sviluppati per essere utilizzati in odontoiatria. Per
quanto riguarda l’applicazione dei prodotti da noi forniti, le informazioni ver-
bali e/o scritte sono fornite secondo le nostre competenze e senza obblighi.
Le informazioni e/o i suggerimenti forniti non esonerano dall’esaminare la
documentazione relativa alla loro idoneità per gli scopi desiderati. Dato che
l’utilizzo dei nostri prodotti non è sotto il nostro controllo, l’utilizzatore è 
pienamente responsabile del loro uso. Naturalmente, noi garantiamo la 
qualità dei nostri prodotti secondo gli standard esistenti e la loro corrispon-
denza alle condizioni indicate nei termini di vendita e di fornitura.
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Fissurit is een transparante, lichthardende fissurenverzegeler. 
FFiissssuurriitt  FF is een witte  lichthardende fissurenverzegelen met fluoride.

Toepassingsgebieden:
- sealen/vullen van pits en fissuren alsook van kleine caviteiten
- het sealen en afdekken van beschadigde glazuuroppervlakken
- bevestigen van orthodontische hulpmiddelen en het afdekken van 
cariës-predilectieplaatsen bij orthodontische behandelingen

- sealen van vullingen met composiet of cement als beschermende laag 
tegen vocht.

- sealing van carieuze laesies om de cariësvoortgang te stoppen
- restauratie van kleine defecten in composiet- en amalgaamvullingen
- sealen van het melkgebit

Toepassing:
Het sealen van fissuren dient zo vroeg mogelijk te geschieden en wel zodra
de eruptie van de elementen de behandeling mogelijk maakt en een droog
werk- terrein mogelijk is. Reinig de te sealen vlakken (roterende borstel,
fluoridevrije reinigingspasta na het droogleggen. Vergroot zo nodig bij 
beginnende cariës of bij een onduidelijke diagnose de fissuur met een fijn
instrument.

Etsen:
Breng Vococid etsgel (blauwe kleur voor controle) aan, breng deze in
met een kort-harige disposable penseel en laat het gedurende 15 - 30 s
inwerken, afhankelijk van de conditie van het glazuur.
Spoel grondig en droog. Het geëtste glazuur moet een opaak, mat wit
uiterlijk hebben (vermijd te allen tijde contaminatie).
Lees ook de gebruiksaanwijzing van Vococid.

Applicatie:
Breng Fissurit/Fissurit F voorzichtig aan met een penseeltje of een
ander geschikt instrument en verwijder eventuele luchtbellen (bijv. met
een fijne sonde).

Applicatie met de spuit:
Verwijder de beschermdop van de spuit. Schroef een nieuwe canule op
de Fissurit F-spuit. Houd de spuit verticaal om vorming van lucht-
bellen te voorkomen en druk het materiaal tot aan de tip van de canule.
Fissurit F vloeit homogeen uit de canule bij een lichte tot gematigde
druk. Om de funktie van het naloopvrije spuitje te kunnen garanderen,
moet er op gelet worden dat gedurende of na het gebruik de plunjer niet
terug getrokken mag worden.
Breng Fissurit/Fissurit F vanaf de rand in de fissuur of caviteit en laat het
gedurende 15 - 20 s penetreren. Verwijder eventuele luchtbellen (bijv.
met een fijne sonde).

Lichtharden:
Uitharden met licht hard Fissurit/Fissurit F gedurende 20 - 30 s per vlak
en controleer het resultaat. De in de handel verkrijgbare polymerisatie-
lampen zijn geschikt voor het uitharden van het materiaal. De lichtop-
brengst dient bij halogeenlichtapparaten niet minder te zijn dan 
500 mW/cm2 en bij LED-lampen niet minder dan 300 mW/cm2. Breng
opnieuw sealant aan op plaatsen waar dat nodig is en hard uit. Verwij-
der voorzichtig het overtollige materiaal (bijvoorbeeld met een finierdia-
mant) en polijst zo nodig (rubberschijfje). Appliceer daarna een fluoride-lak
op de behandelde en aangrenzende elementen.

Opslag:
Direct na gebruik het Fissurit/Fissurit F spuitje zorgvuldig afsluiten. Verwij-
der de canule van het spuitje en breng het dopje aan. Voor het volgende 
gebruik van het spuitje een nieuwe directe-applicatie-canule aanbrengen.
Fissurit/Fissurit F tussen 4ºC - 23ºC in het donker opslaan. Na het verlopen
van de houdbaarheidsdatum Fissurit/Fissurit F niet meer gebruiken.

Indicaties en voorzorgsmaatregelen:
Als het werkgebied niet voldoende kan worden drooggelegd bestaat het
gevaar voor voortijdig (gedeeltelijk) verlies van de sealing. In dergelijke ge-
vallen is totdat een goede sealing mogelijk is het aanbrengen van een fluo-
ridelak of sealen met een glaspolyalkenoaat cement aan te bevelen.
Als het geëtste oppervlak (bijvoorbeeld met speeksel) is gecontamineerd
kan de hechting van Fissurit/Fissurit F negatief worden beïnvloed. In een
dergelijk geval van contaminatie dient opnieuw schoongemaakt te worden,
geëtst gedurende 10 - 20 s, gesprayd en gedroogd.
De hechting kan worden verbeterd door na het etsen een bonding (in het
geval dat droogleggen moeilijk verloopt de sealing uitbreiden).
Stel Fissurit/Fissurit F slechts kort bloot aan het licht van de operatielamp
daar anders de uitharding te vroeg begint (oplopende viscositeit).
Controleer na de applicatie de sulcus en verwijder achtergebleven materiaal.
Fissurit/Fissurit F bevat Bis-GMA, diurethaandimethacrylaat, BHT, benzo-
triazol-derivaat; Fissurit F bevat daarnaast natriumfluoride.
Niet gebruiken bij overgevoelige patiënten. Vermijd zo veel mogelijk contact
met de mucosa. Gebruik geen schoonmaak- of droogmiddelen die phenol
bevattende (bijv. eugenol, thymol), daar zij een volledige polymerisatie ver-
hinderen.
Carieuze laesies, bijvoorbeeld rond een vulling, kunnen als vervanging van
de vulling niet wenselijk of niet mogelijk is tot stilstand worden gebracht
door een goede sealing. Reinig in een dergelijk geval het betreffende gebied
en prepareer zo minimaal mogelijk. Ets het glazuur. In deze gevallen is het
aan te raden de gehele vulling mee te sealen.
Bij orthodontische behandeling kan op plaatsen waar een voldoende mond-
hygiëne niet mogelijk is een sealing van de betreffende gebieden een goede
en permanente bescherming bieden. In alle gevallen moet het fluorideren
van de niet gesealde gedeelten niet worden gestopt.

Onze preparaten worden ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde. Voor
het gebruik van door ons geleverde preparaten geldt dat onze mondelinge
en/of schriftelijke aanwijzingen naar beste weten worden gegeven, maar
dat deze niet bindend zijn. Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u
niet van de plicht de door ons geleverde preparaten op hun geschiktheid
voor het beoogde doel te keuren. Aangezien het gebruik van onze prepa-
raten gebeurt buiten onze controle is deze uitsluitend voor uw eigen ver-
antwoording. Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze preparaten in
overeenstemming met de bestaande normen als ook in overeenstemming
met de voorwaarden als vastgelegd in onze algemene leverings- en ver-
koopsvoorwaarden.

Fissurit er en transparent, lyshærdende fissurforsegling. 
FFiissssuurriitt  FF er en hvid, lyshærdende fissurforsegling med fluorid. 

Indikationsområder:
- Forsegling af fissurer og fyldning af små/punktformede kaviteter
- Facader/forsegling af beskadigede emaljeoverflader
- Forankring af brackets og forsegling af kariesprædilektionssteder ved 
ortodontiske behandlinger

- Forsegling af kompositter og glasionomerfyldninger (beskyttende lag mod 
fugt)

- Forsegling af karieslæsioner for at standse dem
- Restaurering af små defekter i kompositter og amalgamfyldninger
- Forsegling af mælketænder

Fremgangsmåde:
Forsegling af fissurerne bør effektueres på et så tidligt tidspunkt som 
muligt – dvs. så snart tandens eruption tillader tørlægning af tanden og 
behandling. Efter tørlægningen rengøres de flader, der skal forsegles, 
omhyggeligt med en fluoridfri pudsepasta  på en roterende børste.
Derefter sprayes og tørres. Når det drejer sig om begyndende karies eller
en usikker diagnose, kan fissuren evt. ekstenderes med en fin diamant.

Ætsning:
Vococid er en ætsgel, som er farvet blå (bedre optisk kontrol). Med en
korthåret engangsbørste masseres VVooccoocciidd ind i dentin/ emaljen, hvor
den skal virke i 15 - 30 s, afhængig af emaljens tilstand.
Skyl grundigt og tør. Den ætsede emalje skal have et opakt, mathvidt 
udseende – det er vigtigt at undgå spyt-kontaminering!
Se venligst brugsvejledningen for Vococid.

Applicering:
Applicér og fordel Fissurit/Fissurit F forsigtigt med en pensel eller et
andet egnet instrument.
Fjern eventuelle luftblærer, f.eks. med en spids sonde.

Applicering med sprøjten:
Fjern beskyttelseshætten fra sprøjten. Skru en ny kanyle på Fissurit F
sprøjten. For at undgå blærer holdes sprøjten lodret med kanylen opad
og materialet presses op til spidsen.
Fissurit F flyder homogent fra kanylen ved et let til moderat tryk. For at
sikre sprøjtens drypfrie funktion skal man være opmærksom på, at stem-
plet ikke må trækkes frem og tilbage under og efter brug.
Applicér Fissurit/Fissurit F fra kanterne ind i fissuren eller kaviteten og lad
materialet trænge ind i 15 - 20 s. Fjern eventuelle luftblærer, f.eks. med
en spids sonde. 

Lyspolymerisering:
Polymerisér Fissurit/Fissurit F i 20 - 30 s pr. overflade og kontroller
forseglingen. Konventionelle polymeriseringshjælpemidler er velegnede til
at lyspolymerisere dette materiale. Halogen-lampers effekt bør være
mindst 500 mW/cm2 og LED-lampers effekt bør være mindst 300 mW/cm2. 
Gentag forseglingen, hvor den er utilstrækkelig, fjern overskud forsigtigt
f.eks. med en pudsediamant.
Hvis nødvendigt poleres med en gummipolerer. Derefter appliceres en
fluoridholdig lak på den behandlede tand og nabotænderne.

Opbevaring:
Efter brug lukkes FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF sprøjten omgående og forsigtigt. Fjern
sprøjtespidsen og påsæt sprøjtehætten. Før næste anvendelse af sprøjten
erstattes den direkte påføringsspids med en ny. Opbevar FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF
mellem 4°C - 23°C og beskyt mod lys. Anvend ikke FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF efter
udløbsdatoen.

Anbefalinger og advarsler:
Hvis operationsfeltet ikke kan tørlægges tilstrækkeligt er der risiko for at
forseglingen (delvis) mistes for tidligt.
I disse tilfælde anbefales anvendelse af en fluoridlak  eller forsegling med
en glasionomer-cement indtil en perfekt forsegling er mulig.
Hvis den ætsede overflade er blevet kontamineret (f. eks. af spyt) kan bin-
dingen af FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF blive reduceret. Hvis kontamineringen er sket,
renses og der ætses igen i 10 - 20 s. Spray og tør.
Bindingen kan forbedres efter ætsning ved brug af et adhæsiv (i tilfælde af
vanskeligheder med tørring af større områder der skal forsegles). 
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF bør kun udsættes i kort tid for operationslampens 
lys – i modsat fald vil polymeriseringen begynde og viskositeten vil stige.
Kontroller sulcus efter appliceringen og fjern overskydende materiale.
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF indeholder Bis-GMA, diurethandimethakrylat, BHT og
benzotriazolderivat.
Fissurit F indeholder desuden natruimfluorid. Må ikke benyttes til patien-
ter med overfølsomheder. Undgå så vidt muligt kontakt med mucosa. Brug
ikke rense- eller tørremidler, der indeholder phenoler (f. eks. eugenol), da
disse forhindrer en fuldstændig polymerisering. Karieslæsioner (f. eks. i en
fyldningskant) kan standses ved ekskavering og forsegling, hvis udskiftning
af fyldningen ikke ønskes eller ikke er mulig. Til dette formål renses de på-
gældende områder, præparér så lidt som muligt og æts emaljeområdet. I
disse tilfælde er en forsegling af hele fyldningen anbefalelsesværdig.
Ved ortodontiske behandlinger i områder med reduceret oral hygiejne, vil en
forsegling af disse områder give en god og permanent beskyttelse.
Fluoridering bør fortsættes i alle tilfælde for at beskytte ikke-forseglede om-
råder mod karies.

Vore præparater udvikles til brug inden for dentalområdet. Vores mundtlige
henholdsvis skriftlige anvisninger og rådgivning om brug af vore præparater
er afgivet uforbindende og i overensstemmelse med vores bedste viden.
De bør imidlertid under alle omstændigheder selv forvisse Dem om, at 
præparatet er egnet til det påtænkte formål. Eftersom anvendelsen af vore
præparater ikke er underlagt vor kontrol, er denne udelukkende på Deres
eget ansvar. Vi garanterer naturligvis for, at kvaliteten af vore præparater
opfylder eksisterende normer samt de standarder, som er fastlagt i vore 
generelle salgs- og leveringsbetingelser.

FFiissssuurriitt  on läpinäkyvä valokovetteinen fissuurapinnoite.
FFiissssuurriitt  FF on valkoinen, valokovetteinen ja fluoripitoinen fissuurapinnoite.

KKääyyttttööaalluueeeett::
- pinnoitukseen/fissuuroiden ja pienten kaviteettien täyttöön
- pinnoitukseen/vioittuneiden kiillepintojen korjauksiin
- ortodonttisten kappaleiden kiinnittämiseen ja suojatakseen kariekselle
alttiit alueet ortodonttisten hoitotoimenpiteiden aikana

- yhdistelmämuovitäytteiden ja sementtitäytteiden pinnoittamiseen
(suojaava kerros kosteutta vastaan)

- kariesleesioiden pinnoittamiseen ja niiden pysäyttämiseen
- pienien yhdistelmämuovitäytteiden ja amalgaamipaikkojen korjauksiin
- maitohammaspinnoituksiin

KKääyyttttööoohhjjeeeett::
Pinnoitettavat fissuurat tulisi havaita niin aikaisessa vaiheessa kun hammas
puhkeaa ja sallii hoitotoimenpiteen ja kuivat olosuhteet mahdollistuvat. 
Huolellisen kuivauksen jälkeen puhdista pinnoitettava alue (pyörivällä 
harjalla/fluorittomalla puhdistuspastalla) huuhtele ja kuivaa. 
Alkavissa kariesleesioissa tai epäselvissä diagnooseissa laajenna fissuuraa
pienellä, ohuella instrumentilla jos tarpeen.

EEttssaauuss::
Annostele ja levitä VVooccoocciidd  etsausgeeli (sininen sävy kontrollointiin) 
lyhytharjaksisella siveltimellä ja anna vaikuttaa noin 15 - 30 s kiilteen kun-
nosta riippuen. Huuhtele kauttaaltaan huolellisesti ja kuivaa. 
Etsatun kiilteen tulisi olla ulkonäöltään opaakki ja mattamaisen valkoinen. 
Vältä myöhempää mahdollista kontaminoitumista. Noudata Vococidin 
käyttöohjeita.

AApppplliikkooiinnttii::
Annostele ja vie FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF huolellisesti siveltimen tai sopivan
instrumentin avulla. Poista kaikki mahdolliset ilmakuplat (esim.ohuella
sondilla).

AAnnnnoosstteelluu  rruuiisskkuunn  aavvuullllaa::
Poista suojakorkki ruiskun kärjestä. Kierrä uusi viejäkärki FFiissssuurriitt  FF
ruiskun päähän. Välttääksesi ilmakuplien syntymistä pidä ruiskua pysty-
asennossa alaspäin ja paina materiaali ruiskusta viejäkärkeen.
FFiissssuurriitt  FF työntyy homogeenisesti ulos kärjestä kevyellä paineella.
Varmistaaksesi, ettei ruiskusta valu turhaan, älä vedä mäntää takaisin
käytön aikana tai sen jälkeen.
Annostele FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF  reuna-alueelta fissuuraan tai kaviteettiin ja
anna materiaalin imeytyä 15 - 20 s.
Poista mahdolliset ilmakuplat (esim. ohuella sondilla).

VVaallookkoovveettuuss::
Koveta FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF 20 - 30 s joka pinnalta ja tarkista lopullinen
pinnoite. 
Perinteiset valokovettajalaitteet valokovettavat aineen. Valokovetustehon
tulisi olla minimissään 500 mW/cm2 halogeeni valokovettajalaitteilla ja 
300 mW/cm2 LED valokovettajalaitteilla. 
Suorita pinnoitus uudelleen vajaaksi jäävien alueiden osalta, poista 
ylimäärät varovasti (esim. viimeistelyyn tarkoitetulla timantilla) ja kiillota
tarvittaessa (kumisella kiillotuskärjellä). Lopuksi lisää fluorilakkaa käsitel-
lyille ja viereisille hampaille.

SSääiillyyttyyss::
Sulje huolellisesti heti käytön jälkeen FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF ruiskun korkki.
Poista käytön jälkeen ruiskun päästä viejäkärki ja sulje ruisku huolellisesti
suojakorkilla. Ennen seuraavaa käyttökertaa aseta ruiskun päähän uusi 
viejäkärki.
Säilytä FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF huoneen lämpötilassa 4°C -23°C ja suojaa 
valolta.
Älä käytä FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF materiaalia viimeisen käyttöpäiväysmerkinnän
jälkeen.

NNeeuuvvoott//VVaarroottooiimmeennppiitteeeett::
Ellei käsiteltävää aluetta saa pidettyä tarpeeksi kuivana, lisää se (osa) riskiä
pinnoitteen ennenaikaiseen menetykseen. Näissä tapauksissa fluorilakan
tai lasipolyalkenoaattisementtien käyttö olisi suositeltavaa kunnes täydelli-
nen pinnoitus onnistuu.
Jos etsattu alue kontaminoituu (esim.syljestä) FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF sidos saat-
taa heiketä. Kontaminoitunut alue tulee puhdistaa, etsata uudelleen 10 -
20 s, huuhdella ja kuivata.
Sidosta voidaan vahvistaa käyttämällä sidosainetta etsauksen jälkeen
(esim. vaikeuksissa kosteuden kanssa tai laajoissa pinnoituksissa).
Avaa FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF alttiiksi valolle vain mahdollisemman lyhyeksi
ajaksi, koska kovettuminen voi käynnistyä (viskositeetti kasvaa). Tarkista
täyte ja poista kaikki materiaalin ylimäärät.
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF sisältää Bis-GMA:aa ja diuretaanisia dimetakrylaatteja,
BHT:tä sekä bentsotriatsol johdannaisia. FFiissssuurriitt  FF sisältää myös natrium-
fluoridia.
Sitä ei tule käyttää niissä tapauksissa, joissa potilaalla on todettu yliherk-
kyyttä näille ainesosille.
Vältä limakalvokontaktia aineen kanssa niin hyvin kuin mahdollista. Älä
käytä puhdistus- tai kuivaavia ainesosia, jotka sisältävät fenolia (esim. 
eugenolia, tymolia) koska ne häiritsevät täydellistä kovettumista.
Kariesleesiot (esim. täytteiden ympärillä) voidaan pysäyttää pinnoittamalla
ellei haluta täytettä uusia tai uusiminen ei ole mahdollista. Tässä tapauk-
sessa puhdista käsiteltävä alue, käsittele mahdollisemman vähän ja etsaa
kiille. Täydellinen täyte tällaisissa tapauksissa olisi suotavaa.
Ortodonttisissa toimenpiteissä, missä suuhygieniaa on vaikea hoitaa – pin-
noittaminen tarjoaa hyvän ja pysyvän suojan. Fluorikäsittelyä pitäisi jatkaa
kaikissa tapauksissa suojellakseen pinnoittamatonta hampaan pintaa 
kariekselta.

Tuotteemme on kehitetty hammaslääkintäkäyttöön. Toimittamiemme 
tuotteidenkäyttöä koskevat suulliset ja/tai kirjalliset tiedot ovat käytössämme
olleiden parhaiden tietojemme mukaisia ja ne eivät ole velvoittavia. 
Antamamme tiedot tai neuvot eivät vapauta käyttäjää arvioimasta toimitta-
miemme tuotteiden soveltuvuutta aiottuun käyttöön. Koska emme voi 
valvoa toimittamiemme tuotteiden käyttöä, käyttäjä on itse täysin vastuussa
niiden käytöstä. Takaamme luonnollisesti valmisteidemme voimassa olevien
standardien mukaisen laadun ja myyntiä sekä jakelua koskevien yleisten 
sopimusehtojen mukaisuuden.

Fissurit er en transparent, lysherdende fissurforsegling.
FFiissssuurriitt  FF er en hvit, lysherdende fissurforsegling med fluor.

Bruksområde:
- forsegling/fylling av fissurer, okklusale flater og små kaviteter
- forsegling/fasader av ødelagte emaljeoverflater
- sementering av kjeveortopedisk apparatur og dekking av utsatte punk-
ter mot karies under kjeveortopedisk behandling

- forsegling av kompositt eller sementfyllinger (beskyttende lag mot 
fuktighet)

- forsegling av begynnende kariøse lesjoner for å stoppe dem
- restaurering av små defekter i kompositt og amalgam fyllinger
- forsegling av melketenner

Påføring:
Forsegling av fissurer skal gjøres så tidlig som mulig etter at den okklusale
overflaten er helt synlig for undersøkelse og det er mulig å holde området
tørt. Etter tørking, rens overflaten grundig (roterende børste/rensepasta uten
fluor), skyll og tørk. Der det er mulighet for begynnende karies eller usikker
diagnose, utvid fissuren med et fint instrument om nødvendig.

Etsing:
Appliser Vococid etsegel med en kort-håret børste (kontrollert ved den
blå fargen) og la den virke i 15 - 30 s avhengig av emaljetilstanden.
Skyll og tørk grundig. Den etsede emaljen skal ha et opakt og blek-hvitt
utseende (kontaminasjon må unngås!)
Vennligst les bruksanvisningen til Vococid.

Applisering:
Påfør forsiktig Fissurit/Fissurit Fmed en børste eller annet egnet instru-
ment og fordel utover. Fjern eventuelle luftbobler (sonde).

Applisering med sprøyte:
Fjern den beskyttende hetten fra sprøyten. Skru på en ny kanyle på 
Fissurit F sprøyten.
For å unngå luftbobler holdes sprøyten vertikalt og press materialet frem
til spissen av kanylen.
Fissurit F flyter homogent fra kanylen med et forholdsvis lett trykk. For å
sikre funksjonen på den dryppefrie sprøyten må det påsees at stemplet
ikke blir trukket tilbake under og etter bruk.
Appliser Fissurit/Fissurit F fra kanten og inn i fissuren eller kaviteten og
la den penetrere i 15 - 20 s. Fjern luftbobler (for eksempel med en tynn
sonde).

Lysherding
Polymeriser Fissurit/Fissurit F (20 - 30 s pr. flate) og kontroller forseg-
lingen. Konvensjonelle herdelamper er egnet til herding av dette materi-
alet. Lysintensiteten bør være min. 500 mW/cm2 for herdelamper og 
300 mW/cm2 for LED lamper. Etterpå forsegles steder som ikke er 
tilstrekkelig dekket med materiale, fjern forsiktig overflødig materiale (med
fin diamant). Poler hvis nødvendig (gummipolerer). Til slutt dekkes den
behandlede og tilstøtende tann - hvis mulig hele tannsettet - med fluor
lakk).

Lagring:
Lukk sprøyten godt umiddelbart etter bruk. Fjern kanylen fra sprøyten og
sett på sprøytekapselen. Før neste bruk av sprøyten, erstattes den direkte
applikasjonsspissen med en ny. FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF skal lagres i tempera-
turer mellom 4°C – 23°C og beskyttes mot direkte lys. FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF

skal ikke brukes etter holdbarhetsdatoens utløp.

Indikasjoner og forhåndsregler:
Et arbeidsområde som ikke kan bli tørket tilstrekkelig utgjør en risiko for 
(delvis) prematur tap av forseglingen. I disse tilfellene anbefales en fluor lakk
eller det anbefales en forsegling med en glass polyalkenoate (ionomer) 
sement for å få en nærmest mulig perfekt forsegling.
Hvis den etsede overflaten er kontaminert (f.eks. av saliva), kan feste til 
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF reduseres. Ved kontaminasjon: rens, ets igjen i ca. 10 -
20 s, skyll og tørk.
Adhesjonen kan forsterkes etter etsing ved å bruke en bonding (ved tilfel-
ler der det er vanskelig å tørke og større forseglinger). 
Eksponeringen av FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF til operasjonslyset må reduseres til et
minimum, ellers vil polymeriseringen starte. (viskositeten øker).
Kontroller sulcus etter påføring og fjern material-rester. FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF
innholder Bis-GMA, diuretan dimetakrylat, BHT, Benzotriazolderivater. 
Fissurit F inneholder også natriumfluorid. Skal ikke brukes på hypersensi-
tive pasienter. Unngå kontakt med slimhinnen.
Ikke bruk skylle eller tørkemidler som inneholder fenol (f.eks. eugenol, 
thymol) siden de vil forhindre en fullstendig polymerisering.
Små kariøse lesjoner (f.eks. rundt fyllinger) kan stoppes ved forsegling der-
som det ikke er ønskelig eller mulig å skifte ut fyllingen. Til dette renses de
nærliggende områdene, preparer så lite som mulig og ets i emaljeområdet.
I disse tilfellene anbefales en forsegling av hele fyllingen.
Ved kjeveortopedisk behandling i områder med dårlig tannhygiene, kan en
forsegling av disse områdene gi en god og permanent beskyttelse.
Områder uten fissurforsegling bør behandles med jevne mellomrom med
fluor.

Våre produkter er utviklet for bruk i dentalbransjen. Når det gjelder våre 
produkter er våre muntlige eller skriftlige informasjoner gitt etter beste viten
og uten forpliktelse. Vår informasjon og våre anbefalinger fritar deg ikke for
ansvaret for at produktet brukes til det produktet er ment for. Siden bruk av
våre produkter skjer uten vår kontroll er den fullstendig på eget ansvar. Selv-
følgelig garanterer vi for kvaliteten på våre produkter som følger internasjo-
nale standarder og de betingelser som er stipulert i våre generelle salgs- og
leveringsbetingelser.

Fissurit är en transparent, ljushärdande fissurförsegling. 
FFiissssuurriitt  FF är en vit, ljushärdande fissurförsegling med fluor.

Användningsområden:
- försegling/fyllning av fissurer och gropar samt små kaviteter
- försegling/utjämning av skadade emaljytor
- förankring av ortodontiska hjälpmedel och övertäckning av predilektions-
ställen för karies vid ortodontiska åtgärder

- försegling av fyllningar av polymera material och cement (fuktskyddsskikt)
- försegling av kariösa lesioner för att stoppa deras utbredning
- reparation av små defekter i fyllningar av polymer och amalgam
- försegling av mjölktänder

Användningssätt:
Fissurer bör förseglas så snart som möjligt om ocklusalytorna är åtkomliga
och torrläggning är möjlig. Efter torrläggning rengörs de ytor som skall 
förseglas mekaniskt (roterande borste/fluoridfri tandkräm), varefter de
sprayas och blästras torra. Vid initialkaries eller oklara fynd kan fissuren om
så behövs vidgas med fint instrument.

Etsning:
Vococid etsgel läggs på (kontroll med hjälp av den blå färgen), arbetas in
med korthårig engångspensel och får verka under 15 - 30 s beroende på
emaljens egenskaper. Spraya grundligt och blästra torrt.
Den etsade emaljen skall vara opak och mattvit (ingen kontamination får
ske). Följ anvisningarna för Vococid.

Applicering:
Applicera Fissurit/Fissurit F med pensel eller annat lämpligt instrument
och fördela. Avlägsna eventuella luftblåsor (med en fin sond).

Applicering med spruta:
Tag bort skyddshatten från sprutan. Skruva fast en ny kanyl på sprutan
med Fissurit F. Håll sprutan lodrätt och tryck fram material till kanylspet-
sen så att inga luftblåsor finns kvar i sprutan. Fissurit F flyter ut genom ka-
nylen i ett jämnt flöde vid lätt till måttligt tryck på sprutkolven. För bästa
funktion hos den droppfria sprutan, se till att kolven inte dras tillbaka under
eller efter användandet.
Lägg i Fissurit/Fissurit F från kanten och inåt i fissuren/kaviteten och låt ma-
terialet tränga in under 15 - 20 s. Tag bort eventuella luftblåsor (t ex med en
fin sond).

Härdning:
Fissurit/Fissurit F härdas genom belysning under 20 - 30 s per applika-
tionsställe. För belysning av material används vanliga polymerisations-lampor.
Ljuseffekten bör ligga på minst 500 mW/cm2 för halogenlampor och 300
mW/cm2 för lysdioder. Kontrollera förseglingen efter härdning. Efterför-
segla på svaga punkter. Avlägsna överskott försiktigt (t ex med finirdia-
mant), vid behov poleras med gummitrissa. Lägg slutligen på fluorlack som
skydd på de behandlade tänderna och deras grannar. Behandla gärna hela 
bettet.

Lagring:
Stäng noga förpackningarna med FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF direkt efter använd-
ningen. Ta bort spetsen och sätt på hatten på sprutan. Vid nästa använd-
ningstillfälle skall en ny spets för direktapplicering användas. FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF
förvaras skyddat från ljus i temperatur mellan 4°C – 23°C. Använd inte 
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF efter utgångsdatumet.

Tips och försiktighetsåtgärder:
Om arbetsfältet inte är ordentligt torrlagt finns risk för att förseglingen loss-
nar (partiellt) i förtid. I sådana fall rekommenderas applicering av ett fluor-
lack eller försegling med ett glaspolyalkenoatcement, tills det är möjligt att
göra en  korrekt försegling.
Om den etsade ytan kontamineras (t ex med saliv) kan vidhäftningen av 
Fissurit/Fissurit F försämras. Vid kontamination rengörs ytan och etsas på
nytt under 10 - 20 s, varefter den åter sprayas och torkas.
Vidhäftningen kan förbättras med hjälp av en bonding som läggs på efter
etsningen (om torrläggningen är besvärlig, gör en utvidgad försegling). 
Fissurit/Fissurit F skall inte utsättas för OP-lampans ljus under någon längre
tid, eftersom risk finns att polymeriseringen initieras (viskositeten börjar öka).
Kontrollera sulkus efter appliceringen, avlägsna eventuella materialrester.
Fissurit/Fissurit F innehåller Bis-GMA, diuretandimetakrylat, BHT och ben-
sotriazolderivat. Fissurit F innehåller dessutom natriumfluorid. Materialet skall
inte användas på patienter med känd överkänslighet mot något av dessa
ämnen. Undvik i möjligaste mån kontakt med slemhinnan. Rengörings- och
tork-medel som innehåller fenoliska substanser (t ex eugenol, tymol) 
förhindrar fullständig polymerisering och skall därför inte användas!
Kariösa lesioner (t ex kring fyllningar) kan stoppas genom försegling, om man
vill vänta med eller inte kan åtgärda fyllningen. Rengör i så fall det aktuella
området, gör minsta möjliga preparation och etsa emaljen. 
Det är lämpligt att i dessa fall försegla hela fyllningen.
Vid ortodontiska arbeten kan man genom försegling av områden där mun-
hygienen är försvårad uppnå ett gott och varaktigt skydd. Fluoridering bör all-
tid genomföras för att skydda icke förseglade delar av tänderna mot karies. 

Våra beredningar är utvecklade för dentalområdet. Den information vi lämnat
avspeglar vår kunskap i dagsläget om användning av produkten, men inne-
bär ingen garanti från vår sida. Våra muntliga eller skriftliga upplysningar
och/eller råd befriar inte användaren från skyldigheten att själv bedöma huru-
vida produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. Eftersom vi inte kan
styra hur produkten används faller hela ansvaret på användaren i det 
enskilda fallet. Vi garanterar naturligtvis att vår produkt uppfyller kraven i 
tillämpliga standarder och motsvarar de villkor som anges i våra allmänna
försäljnings- och leveransvillkor.
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Ανταποκρίνεται στο ΕΝ 26874

Οδηγίες χρήσης

Το FFiissssuurriitt  είναι ένα διάφανο, φωτο-πολυμεριζόμενο, εμφρακτικό υλικό οπών και
σχισμών.
Το FFiissssuurriitt  FF είναι ένα λευκό, φωτο-πολυμεριζόμενο, εμφρακτικό υλικό οπών και
σχισμών με φθόριο.

ΕΕννδδεείίξξεειιςς::
- απόφραξη / έμφραξη οπών και σχισμών καθώς επίσης και μικρών κοιλοτήτων
- απόφραξη / επικάλυψη αλλοιωμένων επιφανειών  αδαμαντίνης
- σταθεροποίηση ορθοδοντικών μηχανημάτων και κάλυψη περιοχών με τάση 

τερηδονισμού γύρω από ορθοδοντικές εφαρμογές
- απόφραξη εμφράξεων σύνθετων ρητινών ή κονιών (προστατευτικό στρώμα 

ενάντια στην υγρασία)
- απόφραξη μικρών αλλοιώσεων τερηδόνας
- αποκατάσταση μικρών αλλοιώσεων σε εμφράξεις σύνθετης ρητίνης και 

αμαλγάματος
- απόφραξη νεογιλών δοντιών

ΟΟδδηηγγίίεεςς::
Η απόφραξη των οπών και σχισμών πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό νωρίτερα, αμέ-
σως μόλις η ανατολή του δοντιού επιτρέπει θεραπεία και το στέγνωμα των επιφα-
νειών είναι εφικτό. Μετά το στέγνωμα, καθαρίστε επιμελώς τις επιφάνειες προς
απόφραξη (περιστρεφόμενο βουρτσάκι / πάστα στίλβωσης χωρίς φθόριο), ξεπλύ-
νετε και στεγνώστε. Σε περίπτωση αρχόμενων τερηδόνων ή σε αβέβαιη διάγνωση, 
διευρύνετε τη σχισμή με ένα λεπτό εργαλείο.

ΑΑδδρροοπποοίίηησσηη::
Εφαρμόστε το αδροποιητικό ζελέ VVooccoocciidd (με μπλε χρώμα για έλεγχο), προωθή-
στε το στην επιφάνεια με κάποιο αναλώσιμο πινελάκι και αφήστε το να επιδρά-
σει για 15 - 30 δεύτερα ανάλογα με την κατάσταση της αδαμαντίνης. 
Ξεπλύνετε και στεγνώστε επιμελώς. Η αδροποιημένη αδαμαντίνη πρέπει να έχει
μια λευκή και ματ όψη. Αποφύγετε οποιαδήποτε επιμόλυνση.
Παρακαλούμε ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης του Vococid.

ΕΕφφααρρμμοογγήή::
Τοποθετήστε και απλώστε το FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF προσεκτικά με πινελάκι ή με οποι-
οδήποτε άλλο κατάλληλο εργαλείο. Αφαιρέστε πιθανές φυσαλίδες αέρα (π.χ. με
έναν ανιχνευτήρα).

ΕΕφφααρρμμοογγήή  ααππόό  ττηηνν  σσύύρριιγγγγαα::
Απομακρύνετε το προστατευτικό καπάκι της σύριγγας. Βιδώστε ένα καινούργιο
στόμιο εφαρμογής πάνω στη σύριγγα του FFiissssuurriitt  FF. Για να αποφύγετε φυσαλίδες
αέρα, κρατήστε τη σύριγγα κατακόρυφα και πιέστε το υλικό μέχρι να φτάσει στο
άκρο του στομίου.
Το FFiissssuurriitt  FF ρέει από το στόμιο ομοιογενώς με ελαφρά έως μέτρια πίεση. 
Με σκοπό να διασφαλίσετε την σωστή λειτουργικότητα της σύριγγας χωρίς-στά-
ξιμο (NDT) ΜΗΝ τραβήξετε πίσω το έμβολο της σύριγγας κατά την διάρκεια ή μετά
την χρήση. 
Εφαρμόστε το FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF από τα όρια προς το κέντρο της σχισμής ή κοι-
λότητας και αφήστε να διεισδύσει για 15 - 20 δεύτερα. Απομακρύνετε οποιαδή-
ποτε φυσαλίδα αέρα (π.χ. με λεπτό ανιχνευτήρα).

ΦΦωωττοο--πποολλυυμμεερριισσμμόόςς::
Πολυμερίστε το FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF για 20 - 30 δεύτερα ανά επιφάνεια και ελέγξτε
την απόφραξη. Για να φωτο-πολυμερίσετε το υλικό, είναι κατάλληλες οι κλασικές
συσκευές φωτο-πολυμερισμού. Οι συσκευές αλογόνου πρέπει να έχουν ελάχιστη
φωτεινή έξοδο 500 mW/cm², οι συσκευές LED πρέπει να έχουν ελάχιστη φωτεινή
έξοδο 300 mW/cm².
Επαναλάβετε τηv απόφραξη στις κενές περιοχές, αφαιρέστε την περίσσεια προ-
σεκτικά (π.χ. με διαμάντι λείανσης) και στιλβώστε αν είναι απαραίτητο (λαστιχάκι
λείανσης). Τέλος, εφαρμόστε ένα βερνίκι φθορίου πάνω στο θεραπευμένο δόντι
αλλά και στα γειτονικά του.

ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηη::
Κλείστε καλά τη σύριγγα του FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF αμέσως μετά από τη χρήση. Αφαιρέ-
στε το προστόμιο από τη σύριγγα και κλείστε με το καπάκι της σύριγγας. Πριν από
την επόμενη χρήση της σύριγγας, αντικαταστήστε το προστόμιο εφαρμογής με ένα
καινούριο. Φυλάξτε το FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF σε θερμοκρασίες μεταξύ 4°C – 23°C και
προστατέψτε το από το φως. Μη χρησιμοποιείτε το FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF μετά από την
ημερομηνία λήξης του.

ΕΕννδδεείίξξεειιςς  κκααιι  μμέέττρραα  ππρρόόλληηψψηηςς::
Πεδίο εργασίας που δεν μπορεί να στεγνωθεί επαρκώς, ενέχει τον κίνδυνο (μερικής)
πρώιμης αποκόλλησης της έμφραξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται η χρήση
φθοριούχου βερνικιού ή η στεγανοποίηση με μια υαλοϊονομερή πολυαλκενοϊοκή
κονία μέχρι να είναι εφικτή μια τέλεια έμφραξη.
Αν η αδροποιημένη επιφάνεια μολυνθεί (π.χ. από σάλιο), η συγκόλληση του FFiissssuurriitt//
FFiissssuurriitt  FF  μπορεί να μειωθεί. Σε περίπτωση μόλυνσης, καθαρίστε, αδροποιήστε ξανά
για περίπου 10 - 20 δεύτερα, ξεπλύνετε και στεγνώστε.
Η συγκόλληση μπορεί να βελτιωθεί μετά από την αδροποίηση με τη χρήση συγκολ-
λητικού (σε δύσκολες μεγάλες εμφράξεις με δυσκολία στο στέγνωμα). Εκθέστε το
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF στο φως εργασίας του προβολέα όσο το δυνατό λιγότερο, καθώς
διαφορετικά ο πολυμερισμός θα ξεκινήσει (αυξάνεται το ιξώδες).
Ελέγξτε την αύλακα μετά την τοποθέτηση και απομακρύνετε την περίσσεια του υλι-
κού. 
Το FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF περιέχει Bis-GMA, διουρεθαν-μεθακρυλικά, BHT και παράγωγα
της βενζοτριαζόλης (benzotriazolderivate). Το FFiissssuurriitt  FF περιέχει επίσης φθοριούχο
νάτριο. Μη χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με υπερευαισθησίες. Αποφύγετε την επαφή
με το βλεννογόνο, όσο είναι δυνατό. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά και ξηραντικά
μέσα που περιέχουν φαινολικές ουσίες (π.χ. ευγενόλη, θυμόλη) καθώς εμποδίζουν
τον πλήρη πολυμετρισμό.
Αλλοιώσεις τερηδόνας (π.χ. γύρω από τις εμφράξεις) μπορούν να σταματήσουν με
την αντίστοιχη απόφραξη αν η αντικατάσταση της έμφραξης δεν είναι επιθυμητή ή
δυνατή. Για το σκοπό αυτό καθαρίστε τις αντίστοιχες περιοχές, παρασκευάστε όσο
το δυνατό πιο συντηρητικά και αδροποιήστε την περιοχή της αδαμαντίνης. Στις 
περιπτώσεις αυτές συνιστάται η απόφραξη ολόκληρης της έμφραξης.
Σε περιπτώσεις ορθοδοντικών θεραπειών σε περιοχές μειωμένης στοματικής υγιει-
νής, η απόφραξη αυτών των περιοχών μπορεί να παρέχει καλή και μόνιμη προστα-
σία.
Η φθορίωση πρέπει να ακολουθεί σε όλες τις περιπτώσεις για να προστατεύει τις μη
στεγανοποιημένες περιοχές από τερηδόνα.

Τα παρασκευάσματά μας δημιουργήθηκαν για οδοντιατρική χρήση. Όσον αφορά
στην εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας, οι πληροφορίες που δίνονται είναι βα-
σισμένες στην πολυετή γνώση μας και δεν είναι υποχρεωτικές. Οι πληροφορίες και
οι συμβουλές μας δεν αποκλείουν τη δική σας εξέταση και δοκιμή των προϊόντων ως
προς την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Όμως για οποιαδήποτε
δοκιμή που γίνεται χωρίς τον δικό μας έλεγχο, η ευθύνη είναι αποκλειστικά του χρή-
στη. Φυσικά, εγγυόμαστε για την ποιότητα των παρασκευασμάτων μας σύμφωνα με
τις υπάρχουσες ρυθμίσεις και ανάλογα με τους καθορισμένους γενικούς όρους πώ-
λησης και διάθεσης. 

Соответствует стандартам EN 26874

Информация по применению

Разрешен к применению на территории РФ 
МЗ MПР № 2006/1189

ФФииссссуурриитт представляет собой прозрачный светоотверждаемый материал
для герметизации фиссур. ФФииссссуурриитт  ФФ – белый светоотверждаемый гер-
метик фиссур с фтором. 

ООббллаассттии  ппррииммееннеенниияя::
- герметизация/пломбирование фиссур, ямок, а также небольших 

полостей;
- герметизация/облицовка поврежденных поверхностей эмали;
- закрепление ортодонтических регулирующих систем и изоляция зон с

повышенным риском развития кариеса при ортодонтическом лечении;
- герметизация пломб из композита или цемента (защитный слой от

влаги);
- герметизация кариозных очагов поражения для остановки их 

прогрессирования;
- восстановление небольших дефектов в пломбах из композита или

амальгамы;
- герметизация молочных зубов.

ППррииммееннееннииее::
Герметизация фиссур должна проводиться как можно раньше, при усло-
вии, что окклюзионные поверхности полностью прорезались и может быть
гарантирована хорошая изоляция. После проведения изоляции гермети-
зируемую поверхность очистить, по возможности механически (с по-
мощью вращающейся щетки и чистящей пасты без фтора), промыть и
высушить. При начальном кариесе или неясном результате после обсле-
дования фиссуру раскрыть тонким инструментом.  

ППррооттррааввллииввааннииее::
Гель  для протравливания ВВооккооцциидд нанести одноразовой кисточкой с
короткой щетиной (контроль нанесения осуществляется благодаря 
голубому цвету) и, в зависимости от состояния эмали, оставить дей-
ствовать в течение 15 - 30 с. Тщательно промыть и просушить. Про-
травленная эмаль должна выглядеть опаковой и матово-белой
(исключить любую последующую контаминацию!). Пожалуйста, следуйте
указаниям инструкции по применению материала ВВооккооцциидд.

ААппппллииккаацциияя  ммааттееррииааллаа::
Осторожно нанести ФФииссссуурриитт//ФФииссссуурриитт  ФФ на поверхность с помощью
кисточки или другого соответствующего инструмента, равномерно рас-
пределить и, при необходимости, удалить имеющиеся воздушные пу-
зыри (зондом). 

ННааннеессееннииее  ммааттееррииааллаа  иизз  шшппррииццаа::
Снять защитный колпачок со шприца. На шприц с ФФииссссуурриитт  ФФ навин-
тить новую канюлю. Шприц  держать вертикально и для удаления воз-
душных пузырьков выдавить материал до кончика канюли. 
При легком или умеренном выдавливании ФФииссссуурриитт  ФФ равномерно вы-
текает из канюли. Обратить внимание: чтобы гарантировать функцио-
нирование NDT-шприца, поршень во время или после применения
оттягивать назад нельзя. 
Вносить ФФииссссуурриитт//ФФииссссуурриитт  ФФ, начиная от края фиссуры или полости,
и дать время для затекания в глубину в течение 15 - 20 с. При необхо-
димости удалить возникшие воздушные пузырьки (например, тонким
зондом).

ППооллииммееррииззаацциияя::
ФФииссссуурриитт//ФФииссссуурриитт  ФФ полимеризовать (20 - 30 с для каждой поверхно-
сти) и проверить герметизацию. Для фотополимеризации материала ис-
пользовать стандартные полимеризационные приборы. Мощность
светового потока не должна быть меньше 500 мВт/см² для галогеновой
лампы и 300 мВт/см² для светодиодной. Пропущенные участки герме-
тизировать дополнительно, избытки материала осторожно удалить (на-
пример, алмазным финиром) и, при необходимости, поверхность
отполировать (резиновым полиром). В завершение обработанные и со-
седние зубы, а еще лучше весь зубной ряд, покрыть фтористым лаком.

ХХррааннееннииее::
После применения емкость с материалом ФФииссссуурриитт//  ФФииссссуурриитт  ФФ сразу же
плотно закрыть. Снять со шприца канюлю и надеть защитный колпачок.
При каждом следующем использовании шприца применять новую аппли-
кационную канюлю. ФФииссссуурриитт//ФФииссссуурриитт  ФФ хранить при температуре  
4°С – 23°С в защищенном от света месте. 
После истечения срока годности ФФииссссуурриитт//  ФФииссссуурриитт  ФФ больше не 
использовать.

УУккааззаанниияя  ии  ммееррыы  ппррееддооссттоорроожжннооссттии::
При недостаточной изоляции рабочей поверхности возникает опасность
преждевременной (частичной) потери герметика. В таких случаях реко-
мендовано использование фтористого лака или запечатывание фиссуры
стеклоиономерным цементом с целью дождаться возможности выполне-
ния безупречной герметизации.
Если протравленная поверхность загрязняется (например, слюной), в этом
случае адгезия может быть значительно ослаблена. Если произошла кон-
таминация, поверхность очистить, протравить вновь в течение 10 - 20 с,
промыть и высушить.
Адгезия может быть улучшена, если после протравливания  использовать
бондинг (сложные случаи или при выполнении расширенной герметиза-
ции).  
ФФииссссуурриитт//ФФииссссуурриитт  ФФ может лишь короткое время находиться под вклю-
ченным операционным светильником, поскольку иначе начинается его по-
лимеризация (повышается вязкость).
После работы проверить зубодесневую борозду и, при необходимости,
удалить имеющиеся остатки материала.
ФФииссссуурриитт//ФФииссссуурриитт  ФФ содержит Bis-GMA, диуретан-диметакрилат, BHT,
бензотриазолдериват, а ФФииссссуурриитт  ФФ дополнительно фторид натрия. Не
применять материал у пациентов с аллергией на эти компоненты. По воз-
можности избегать контакта со слизистой. Не использовать чистящие и
высушивающие средства, содержащие фенольные субстанции (например,
эвгенол, тимол), так как они препятствуют полной полимеризации мате-
риала.
Очаги кариозного поражения (например, вокруг пломб) могут быть оста-
новлены с помощью герметизации, в случаях, когда замена пломбы неже-
лательна или является невозможной. Для этого очистить соответствующие
участки, при возможности провести минимальное препарирование и про-
травливание в пределах эмали. В таких случаях рекомендуется полное за-
печатывание пломбы.
При ортодонтическом лечении герметизация мест с ограниченным досту-
пом для гигиены может обеспечить надежную и длительную защиту.
Во всех случаях следует и далее проводить мероприятия по флюориза-
ции, чтобы защитить незапечатанные поверхности зубов от кариеса.

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии. 
Поскольку речь идет о применении поставляемых нами препаратов, наши
устные и/или письменные указания, а также наша консультация, являются
абсолютно честными и ни к чему не обязывающими. Наши указания и/или
консультация не избавляют Вас от того, чтобы проверять поставляемые
нами препараты на их пригодность к использованию в задуманных целях.
Поскольку применение наших препаратов проводится без нашего кон-
троля, ответственность за это ложится исключительно на Вас. Разу-
меется, мы гарантируем соответствие качества наших материалов
действующим нормам, доставку и условия торговли - установленным стан-
дартам.

FFiissssuurriitt to przezierny światłoutwardzalny uszczelniacz do bruzd.
FFiissssuurriitt  FF to światłoutwardzalny uszczelniacz do bruzd w kolorze białym z do-
datkiem fluoru.

WWsskkaazzaanniiaa::
- Uszczelnianie/wypełnienie bruzd i szczelin oraz niewielkich ubytków.
- Uszczelnianie/licowanie uszkodzonych powierzchni szkliwa.
- Mocowanie systemów ortodontycznych oraz pokrycie miejsc narażonych

na wystąpienie próchnicy podczas leczenia ortodontycznego.
- Uszczelnianie wypełnień kompozytowych lub cementów (warstwa 

chroniąca przed dostępem wilgoci).
- Uszczelnianie ubytków próchniczych celem powstrzymania postępu choroby.
- Naprawa niewielkich uszkodzeń wypełnień kompozytowych i amalgama-

towych.
- Uszczelnianie zębów mlecznych.

SSppoossóóbb  uużżyycciiaa::
Bruzdy należy uszczelniać możliwie wcześnie, gdy tylko proces wyrzynania
zęba umożliwia leczenie i odpowiednią kontrolę wilgoci (cała powierzchnia
zwarciowa zęba musi znajdować się powyżej dziąsła). Po wysuszeniu należy
dokładnie mechanicznie oczyścić uszczelniane powierzchnie (szczotki obro-
towe/pasty bezfluorowe), a następnie spryskać wodą i osuszyć. W przypadku
uszkodzeń próchniczych we wstępnej fazie lub niepewnego rozpoznania na-
leży, w razie potrzeby, poszerzyć bruzdę przy pomocy delikatnego narzędzia.

WWyyttrraawwiiaanniiee::
Nanieść żel wytrawiający VVooccoocciidd (w kolorze niebieskim, celem lepszej kon-
troli aplikacji) jednorazową szczoteczką o krótkim włosiu i w zależności od
stanu szkliwa pozostawić na 15 do 30 sekund. Dokładnie spryskać wodą,
a następnie osuszyć. Wytrawione szkliwo powinno być nieprzezierne oraz
mieć matowo-biały odcień (unikać zanieczyszczenia tak przygotowanej po-
wierzchni). Stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji preparatu
VVooccoocciidd.

AApplliikkaaccjjaa::
Ostrożnie nanieść i rozprowadzić preparat FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF przy pomocy
szczoteczki lub innego odpowiedniego narzędzia. Pęcherzyki powietrza na-
leży usunąć (np. przy pomocy cienkiej kaniuli).

AApplliikkaaccjjaa  zzee  ssttrrzzyykkaawwkkii::
Zdjąć ze strzykawki kapturek ochronny. Nakręcić nową kaniulę na strzy-
kawkę FFiissssuurriitt  FF. Celem usunięcia ewentualnych pęcherzyków powietrza,
trzymać strzykawkę pionowo i wycisnąć materiał do szczytu kaniuli. 
Niewielki lub średni nacisk na tłoczek strzykawki powoduje wypływ homo-
gennej masy materiału FFiissssuurriitt  FF z kaniuli. 
W trakcie lub po skończonej aplikacji nie odciągać tłoczka strzykawki, gdyż
może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmu „non-
dripping”.
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF należy nanosić od brzegu szczeliny lub ubytku i pozos-
tawić na 15 - 20 sekund. Pęcherzyki powietrza usunąć (np. przy pomocy
cienkiej sondy).

UUttwwaarrddzzaanniiee  śśwwiiaattłłeemm::
Każdą powierzchnię, na którą naniesiono materiał FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF, 
polimeryzować przez 20 - 30 sekund, a następnie sprawdzić jej szczelność.
Polimeryzację można prowadzić stosując konwencjonalne urządzenia poli-
meryzujące. Natężenie światła lampy powinno wynosić co najmniej 
500 mW/cm2 dla lamp halogenowych i 300 mW/cm2 dla lamp diodowych.
Niedostatecznie wypełnione miejsca uszczelnić ponownie, ostrożnie usu-
nąć naddatki materiału (np. przy pomocy wykończeniowych narzędzi dia-
mentowych), a w razie potrzeby wypolerować opracowywane powierzchnie
(polerka gumowa). Następnie pokryć leczony ząb i sąsiednie zęby, a w miarę
możliwości całe uzębienie, lakierem fluorowym.

PPrrzzeecchhoowwyywwaanniiee::
Bezpośrednio po użyciu materiału FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF należy dokładnie za-
mknąć strzykawkę. Usunąć kaniulę ze strzykawki i zamknąć ją nakrętką. Przed
kolejnym użyciem strzykawki nałożyć nową końcówkę do bezpośredniej apli-
kacji.
Materiał FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF należy przechowywać w temperaturze 4°C - 23°C
z dala od źródeł światła. Nie stosować po upływie terminu ważności.

IInnffoorrmmaaccjjee  ddooddaattkkoowwee  ii  śśrrooddkkii  oossttrroożżnnoośśccii::
Brak możliwości wystarczającego osuszenia miejsca uszczelnianego
wiąże się ze zwiększonym ryzykiem (częściowej) przedwczesnej utraty
szczelności. W takich przypadkach zaleca się zastosowanie lakieru 
fluorowego lub cementu szkło-jonomerowego do momentu uzyskania 
idealnej szczelności. 
Zanieczyszczenie wytrawionej powierzchni (np. śliną) może zmniejszać 
adhezję materiału FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF. W takim przypadku należy oczyścić
i ponownie wytrawić powierzchnię przez 10 – 20 sekund, a następnie 
spryskać wodą i osuszyć. 
Lepszą adhezję preparatu do wytrawionej powierzchni można uzyskać
stosując materiał łączący (np. w przypadku utrudnionej kontroli wilgoci, 
rozległych uszczelnień). 
Nie należy wystawiać materiału FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF na działanie światła
lampy operacyjnej przez dłuższy czas, gdyż inicjuje to proces polimeryzacji
(wzrost lepkości).
Po aplikacji materiału skontrolować bruzdę i usunąć ewentualne naddatki
materiału. 
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF zawiera Bis-GMA, dimetakrylan diuretanu, BHT oraz
pochodne benzotriazolu. FFiissssuurriitt  FF zawiera dodatkowo fluorek sodu. Nie
stosować u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na jakikolwiek
składnik preparatu. W miarę możliwości unikać kontaktu z błonami śluzo-
wymi. Do czyszczenia i osuszania nie stosować środków zawierających
związki fenolowe (np. eugenol, tymol), gdyż uniemożliwiają one pełną 
polimeryzację. 
Rozwój ubytków próchniczych (np. w bezpośredniej okolicy wypełnień)
można zatrzymać poprzez ich właściwe uszczelnienie, jeśli ponowne 
wykonanie wypełnienia jest niepożądanie lub niemożliwe. W tym celu 
należy oczyścić zajęte obszary, opracować ubytek metodami minimalnie
inwazyjnymi i wytrawić obszar szkliwa. W takim przypadku zaleca się
uszczelnienie całej powierzchni wypełnienia. 
W jamie ustnej pacjentów leczonych ortodontycznie występują miejsca
ograniczonej higieny, których uszczelnienie może zapewnić dobrą i trwałą
ochronę. W żadnym przypadku nie należy rezygnować z fluoryzacji, 
chroniącej niepoddane uszczelnieniu powierzchnie zębów przed rozwo-
jem próchnicy. 

Oferowane przez nas preparaty opracowano do stosowania w stomatologii.
Udzielamy ustnych i pisemnych porad dotyczących stosowania dostarczo-
nych przez nas preparatów wedle naszej najlepszej wiedzy, nie możemy 
jednak ponosić za nie odpowiedzialności. Udzielane przez nas informacje i/lub
porady nie zwalniają Państwa z obowiązku sprawdzenia przydatności 
dostarczonych przez nas preparatów do zamierzonych celów. Ponieważ 
stosowanie naszych produktów przebiega bez naszej kontroli, odpowiedzial-
ność za ich prawidłowe użycie leży całkowicie po Państwa stronie. Oczywiście
gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów spełniających obecnie
obowiązujące normy oraz standardy opisane w ogólnych warunkach dostar-
czania i sprzedaży produktów.

FFiissssuurriitt je transparentní, světlem tuhnoucí pečetidlo fisur.

FFiissssuurriitt  FF je bílé, světlem tuhnoucí pečetidlo fisur s fluoridy.

IInnddiikkaaccee::

- pečetění/vyplnění prohlubní a fisur, i malých kavit

- pečetění/potažení poškozených sklovinných povrchů

- upevnění ortodontických prvků a překrytí  predilekčních míst kazů během

ortodontické léčby

- pečetění kompozitních nebo cementových výplní (ochranná vrstva proti

vlhkosti)

- pečetění kariézních lézí za účelem jejich zastavení

- opravy malých defektů v kompozitních a amalgámových výplních

- pečetění dočasných zubů

ZZppůůssoobb  ppoouužžiittíí::

Fisury by se měly zapečetit co nejdříve, jakmile erupce zubu dovolí ošetření a

je možné dosažení sucha. 

Po osušení důkladně vyčistěte povrch určený k pečetění (rotačním kartáčkem/

bezfluoridovou čistící pastou), ostříkejte a vysušte.

Je-li to nezbytné, v případě začínajícího kazu nebo při nejasné diagnóze, roz-

šiřte fisury pomocí jemného nástroje.

LLeeppttáánníí::

Použijte  VVooccoocciidd  leptací gel (pro kontrolu modře zbarvený), naneste jed-

norázovým kartáčkem s krátkým chlupem a nechte působit 15 – 30 s podle

stavu skloviny. Důkladně ostříkejte a osušte. Naleptaná sklovina by měla

mít opákní a matně-bílý vzhled. Za každou cenu se vyvarujte kontaminace. 

Dodržte návod k použití preparátu VVooccoocciidd.

PPoouužžiittíí::

Kartáčkem nebo jiným vhodným nástrojem pečlivě naneste FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF.

Odstraňte všechny vzduchové bubliny (např. tenkou sondou).

PPoouužžiittíí  ssttřřííkkaaččkkyy::

Odstraňte ochranný kryt stříkačky. Našroubujte novou kanylu na stříkačku

FFiissssuurriitt  FF. Abyste zabránili vzniku bublin, držte stříkačku kolmo a materiál

vymáčkněte až do špičky kanyly.

FFiissssuurriitt  FF při malém až středním tlaku homogenně vytéká z kanyly.

Aby se nenarušila funkce neodkapávající stříkačky, během použití ani po

něm nevytahujte zpět píst stříkačky.

Aplikujte FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF do fisury nebo kavity od okraje a nechte jej 

15 - 20 s penetrovat. Odstraňte všechny vzduchové bubliny (např. tenkou

sondou).

VVyyttvvrrzzoovváánníí  ssvvěěttlleemm::

FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF polymerujte po dobu 20 - 30 s na každém pečetěném

místě a poté zkontrolujte. Pro vytvrzení tohoto materiálu světlem jsou

vhodné běžné polymerační přístroje. Světelný výkon halogenových přístrojů

by měl být alespoň 500 mW/cm2 a u LED přístrojů by měl být nejméně 300

mW/cm2. Deficitní plochy pečeťte opakovaně, přebytky pečlivě odstraňte

(např. diamantem pro finishing) a je-li to nutné, vyleštěte (gumovým leštícím

kotoučkem). Poté aplikujte fluoridový nátěr na léčené i sousední zuby.

UUsskkllaaddnněěnníí::

Ihned po použití stříkačku s FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF pečlivě uzavřete. Ze stříkačky

sejměte kanylu a uzavřete víčkem. Před dalším použitím stříkačky nasaďte

novou kanylu pro přímou aplikaci. FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF chraňte před světlem a

skladujte při teplotě  4°C až 23°C. FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF  nepoužívejte po vyp-

ršení data expirace.

VVaarroovváánníí  aa  uuppoozzoorrnněěnníí::

Pracovní pole, které nelze dostatečně vysušit, je ohroženo (částečně) 

předčasnou ztrátou pečetění. V takových případech se doporučuje apliko-

vat fluoridový nátěr nebo pečetění sklo-polyalkenoátním cementem, dokud

nebude možné perfektní pečetění.

Je-li leptaný povrch kontaminován (např. slinou) může být snížena 

schopnost adheze výrobku FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF.  V případě kontaminace je

třeba takový povrch znovu vyčistit, naleptat přibližně po dobu 10 – 20 s, 

ostříkat a vysušit.

Adhezi můžete po leptání zvýšit použitím bondu (např. v případě obtížného

vysušení nebo rozsáhlejšího pečetění). 

I pouhým vystavením materiálu FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF světlu zubní soupravy se

spustí polymerace (vzrůstá viskozita). 

Po aplikaci zkontrolujte sulkus a odstraňte zbytky materiálu.

FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF obsahuje Bis-GMA, diuretan dimetakrylát, BHT, benzo-

triazolderivát. FFiissssuurriitt  FF obsahuje navíc fluorid sodný. Nepoužívejte u 

pacientů se zvýšenou citlivostí. Pokud možno zabraňte kontaktu se sliznicí. 

Nepoužívejte čistící nebo sušící přípravky obsahující fenolické složky (např. 

eugenol, thymol), mohou zabránit úplné polymeraci.

Vhodným pečetěním je možné zastavit vznik kariézních lézí (např. kolem

výplní), pokud není žádoucí nebo možné zhotovení nové výplně. V tomto 

případě vyčistěte postiženou plochu, preparujte jak nejméně je to možné a 

naleptejte oblast skloviny. Doporučuje se pečetit celou výplň.

V případě ortodontické léčby zajišťuje pečetění dobrou a trvalou ochranu v 

místech se ztíženou ústní hygienou. 

Fluoridace by měla ve všech případech pokračovat, aby ochránila před 

vznikem zubního kazu i nepečetěná místa.

Naše preparáty jsou vyvinuté pro použití v zubním lékařství. Příslušné infor-

mace o použití - ústní/psané jsou podány podle našich nejlepších znalostí,

nicméně nezávazně. Na naše informace/ návod se nemůžete odvolávat v pří-

padě použití za jiným účelem, než je uvedeno v návodu. Uživatel našich pre-

parátů je plně zodpovědný za jejich správnou aplikaci. Zaručujeme 

samozřejmě kvalitu našich preparátů v souladu se stávajícími standardy a 

našimi obecnými dodacími a prodejními podmínkami.

A FFiissssuurriitt egy transzparens fényre kötő barázdazáró.

A FFiissssuurriitt  FF fehér, fényre kötő barázdazáró mely fluoridot ad le.

AAllkkaallmmaazzáássii  tteerrüülleetteekk::

- apró kavitások tömése és barázdák zárása

- sérült zománcfelületek helyreállítása

- ortodonciás kezelések alatti kezdődő kavitások fedése

- kompozit vagy cement tömések lezárása (nedvesség elleni védelem)

- kisebb szuvasodás helyreállítása

- kompozit és amalgám tömések hibáinak helyreállítása

- tejfogak tömése

FFeellhhaasszznnáállááss::

A barázdazárást azonnal meg kell kezdeni amint lehet száraz felszínt bizto-

sítva. Szárítás után tisztítsuk meg a felszínt fluorid mentes pasztával. Amikor

szükséges bővítsük ki a barázdát a megfelelő eszközzel.

SSaavvaazzááss::

Vigyük föl a VVooccoocciidd savzselét ( kéket,hogy jól elkülönüljön) egy rövid szőrű

kefével és a zománc állagától függően 15 - 30 másodpercig hagyjuk rajta.

Majd öblítsük le és szárítsuk. A savazott zománc opák és matt fehér kiné-

zetű kell, hogy legyen. Kísérjük figyelemmel a VVooccoocciidd használati utasítá-

sát is.

AApppplliikkáácciióó::

Óvatosan vigyük föl a FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF anyagot egy kefével. Kerüljük a

levegő buborékokat.

FFeeccsskkeennddőőss  hhaasszznnáállaatt::

Vegyük le a fecskendő tetejét, helyezzünk új csőrt a végére. A levegő bu-

borékok elkerülése érdekében tartsuk e fecskendőt függőlegesen és

nyomjuk az anyagot a csőr végébe.

A FFiissssuurriitt  FF gyenge vagy közepes nyomás hatására egyenletesen folyik

ki a csőrből.

A cseppenésmentes technikának köszönhetően a fecskendőt nem sza-

bad használat után visszahúzni. Az anyag nem cseppen el. 15 - 20 má-

sodpercig hagyjuk az anyagot a kavitáson vagy a barázdán (széltől

haladva)

PPoolliimmeerriizzáácciióó::

20 - 30 másodpercig polimerizáljuk a FFiissssuurriitt//  FFiissssuurriitt  FF anyagot hagyo-

mányos lámpát használva.  Halogén lámpa esetében a hatásfok legyen

minimum 500 mW/cm2, LED lámpa esetében 300 mW/cm2. A fölösleg 

eltávolítása és polírozás után fluoridizáljuk a szomszédos fogakat is.

TTáárroollááss::

Használat után óvatosan zárjuk vissza a fecskendőt, dobjuk el a használt

csőrt és a következő alkalmazáskor vegyünk elő újat. 4 és 23 C fok között

fénytől elzárva tároljuk. A használati idő lejárta után ne alkalmazzuk.

HHaasszznnooss  ttaannááccssookk::

A jól ki nem szárított felületen való alkalmazás az anyag részleges elveszté-

séhez vezethet. Ezen esetekben fluorid lakk használata vagy üveg polyalkán

cement használata javasolt.

Ha a savazott felület nyállal keveredik akkor a FFiissssuurriitt hatásfoka csökken. Ez

esetben szárítsuk, tisztítsuk újra, majd savazzuk ismét 10 - 20 msp-ig.

Savazás után bond használata javít a hatásfokon.

A FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF anyagot ne tegyük ki hosszú ideig fény hatásának mert

ekkor beindulhat a polimerizáció.

A FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF tartalmaz Bis-GMA-t, BHT-t, dimethakrylatot. 

A FFiissssuurriitt  FF tartalmaz még sodium fluoridot is. Ne használjuk azoknál a 

pácienseknél ahol túlérzékenység lép föl. A nyálkahártyától tartsuk távol az

anygok amennyire lehet. Ne használjunk olyan szárító illetve tisztító anyagot

amely tartalmaz phenolt (eugenolt, thymolt)

Káriesz terjedése megállítható megfelelő barázdazárással. Ilyen esetekben

tisztítsuk meg a kívánt területet majd savazzuk a zománcot. Ajánlott az egész

tömés lezárása. Fluoridizálás minden esetben kívánatos. 

Ortodonciás beavatkozás után a csökkent szájhigénés területek lezárása 

folyamatos védelmet biztosít.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállí-

tott termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség 

nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott infomáció

és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az 

általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel 

készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az

alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fenn-

álló szabványok szerint megfelelve azon általános  feltételeknek, melyeket

az értékesítés  és a szállítás során kikötöttünk. 

FFiissssuurriitt este un material pentru sigilare, transparent,fotopolimerizabil. 
FFiissssuurriitt  FF este un material pentru sigilarea fisurilor cu conţinut de fluor de 
culoare albă.

IInnddiiccaaţţiiii::
- sigilări/obturaţii de sanţuri şi fosete cât şi a  cavitatilor de dimensiuni mici. 
- sigilări/faţetări ale dinţilor cu probleme la nivelul smalţului 
- fixarea aparatelor ortodontice şi acoperirea cariilor dentare provenite cu

predilecţie în timpul tratamentului ortodontic. 
- sigilarea obturaţiilor de compozit sau ciment (ca un strat protector împo-

triva umidităţii)
- sigilarea leziunilor carioase şi oprirea lor
- restaurarea defectelor minore ale obturaţiilor de compozit şi amalgam
- sigilări ale dinţilor temporari

IInnssttrruuccţţiiuunnii::
Fisurile trebuie sigilate cât mai devreme  posibil chiar de la apariţia lor şi ime-
diat după ce eruperea dinţilor permite tratamentul dentar cât şi controlul umi-
dităţii este posibil. După izolarea zonei de tratat curăţaţi bine suprafaţele ce
trebuie sigilate (perii rotative/curăţarea cu pastă de periaj fără conţinut de
fluor). Spălaţi şi uscaţi zona. În cazul leziunilor carioase sau al unui 
diagnostic neconcludent, măriţi fisura cu ajutorul unui instrument ascuţit cu
vârful fin.

GGrraavvaarreeaa::
Aplicaţi gelul demineralizant VVooccoocciidd (acesta prezintă o culoare albastră
pentru controlul aplicării), cu ajutorul unei pensule aplicatoare de unică 
folosinţă şi lăsaţi să acţioneze  timp de 15 – 30 sec în funcţie de condiţia
smalţului. Spălaţi bine şi uscaţi zona. Smalţul demineralizat trebuie să 
prezinte un aspect opac şi alb-mat (evitaţi orice contaminare).  Urmaţi 
instrucţiunile de folosire ale produsului VVooccoocciidd.

AApplliiccaarreeaa::
Aplicaţi cu grijă şi întindeţi FFiissssuurriitt//  FFiissssuurriitt  FF cu o pensulă ori cu orice alt
instrument adecvat. Eliminaţi toate bulele de aer (ca de ex cu o sondă
subţire).

AApplliiccaarreeaa  ccuu  sseerriinnggaa::
Îndepărtaţi capacul protectiv al seringii. Introduceţi un vârf de aplicare nou
în vârful seringii de  FFiissssuurriitt  FF. Pentru a evita formarea bulelor de aer,
menţineti seringa în poziţie verticală şi împingeţi materialul până ce acesta
ajunge la vârful aplicatorului.
FFiissssuurriitt  FF curge omogen din vârful aplicator la o apăsare uşoară sau
medie. 
Pentru a asigura funcţionarea seringii nu trageţi de piston în timpul folosi-
rii sau după folosire.
Aplicaţi FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF de la marginea fisurii către interiorul acesteia
sau direct în cavitate şi lăsaţi să penetreze timp de 15 - 20 sec. Eliminaţi
orice bulă de aer (cu ajutorul unei canule foarte fine). 

FFoottooppoolliimmeerriizzaarreeaa::    
Polimerizaţi FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF timp de 20 - 30 sec pe suprafaţa realizată
şi verificaţi zona sigilată. Lămpile convenţionale de polimerizare pot fi 
folosite pentru fotopolimerizarea acestui material. Raza luminoasă trebuie
să atingă cel puţin 500 mW/cm2 respectiv lămpile cu bec halogen şi de cel
puţin 300 mW/cm2 pentru lămpile de tip LED. Resigilaţi şanţurile, îndepăr-
taţi surplusul de material cu grijă (de ex cu o freză de finisare diamantată),
şlefuiţi dacă este necesar (cu ajutorul unui instrument  de şlefuit de tip
elastomer). Apoi aplicaţi un lac cu fluor pe dinţii trataţi şi pe cei învecinaţi.

PPăăssttrraarreeaa::
Închideţi cu grijă seringa produsului FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF imediat după utiliza-
rea sa. Scoateţi vârful aplicator al seringii şi puneţi capacul protector. Înainte
de urmatoarea folosire a seringii înlocuiţi vârful de aplicare cu unul nou.
Nu depozitaţi FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF la lumină şi păstraţi la temperaturi între 4°C
si 23°C. A nu se folosi FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF după data expirării.

AAtteennţţiioonnăărrii  ssii    mmăăssuurrii  ddee  pprreeccaauuţţiiee::
Dacă suprafaţa de lucru nu poate fi menţinută suficient de uscată, există 
riscul unei pierderi (parţiale) a sigilării. În astfel de cazuri, aplicarea unui lac 
cu fluor ori a unui sigilant de tip ciment ionomer de sticlă este recoman-
dat până când se ajunge la o sigilare perfectă. 
Dacă suprafaţa gravată este contaminată (de ex de salivă), adeziunea pro-
dusului FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF poate fi redusă. În cazul contaminării, curăţaţi şi
demineralizaţi din nou timp de 10 - 20 s, spălaţi şi uscaţi. 
Adeziunea poate fi marită, după gravare, prin folosirea unui sistem adeziv
(de ex în cazul dificultăţii în controlul umidităţii/sigilare extinsă). 
Expuneţi FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF la lumina lămpii scialitice/de lucru numai pentru
o perioadă scurtă de timp deoarece polimerizarea poate  începe (vâscozitate
mărită) Verificaţi şanţul după aplicare şi îndepărtaţi surplusul de material.
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF conţine Bis-GMA dimetacrilaţi diuretan, BHT, derivat de
benzotriazol. FFiissssuurriitt  FF conţine fluorură de sodiu. A nu se folosi la pacienţi
cu hipersensibilitate. Evitaţi contactul cu mucoasa cât de mult este posibil.
Nu folosiţi agenţi de curăţare sau uscare ce conţin substanţe fenolice (de ex
eugenol, timol) deoarece acestea împiedică procesul de polimerizare.
Leziunile carioase (de ex în jurul obturaţiilor) pot fi estompate prin sigilarea
adecvată dacă refacerea obţuratiei nu este dorită sau posibilă.
Pentru acest motiv curaţaţi zona afectată şi preparaţi cavitatea cu cât mai
puţină pierdere de substanţă posibil şi apoi gravaţi smalţul. În astfel de ca-
zuri este recomandată sigilarea completă a obturaţiei.
În caz de tratament ortodontic în zonele de igienă dentară precară, sigilarea
acestora poate oferi o  protecţie bună şi permanentă. 
Fluorizarea trebuie continuată în toate cazurile pentru a proteja dintele nesi-
gilat de carii.

Produsele noastre au fost concepute pentru uz stomatologic. În ceea ce 
priveşte aplicarea produselor livrate de noi, informaţiile verbale şi/sau scrise
au fost oferite în conformitate cu toate cunoştinţele de care dispunem şi fără
nici o obligaţie. Informaţi ile şi/sau sfaturile noastre nu vă scutesc de obligaţia
de a examina materialele furnizate de noi din punct de vedere al adecvării la
scopurile dumneavoastră. Deoarece aplicarea preparatelor se află în afara
controlului nostru, utilizatorul este integral responsabil pentru aplicare. 
Desigur, garantăm calitatea preparatelor noastre în conformitate cu standar-
dele existente şi în conformitate cu condiţiile stipulate de termenii generali de
vânzare şi livrare. 
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IInnssttrruuccţţiiuunnii  ddee  ffoolloossiirree



FFiissssuurriitt е прозрачен фотополимеризиращ фисурен силант.
FFiissssuurriitt  FF е бял, фотополимеризиращ фисурен силант с флуориди.

ИИннддииккааццииии::
- запечатване/обтуриране на вдлъбнатини и фисури, както и на малки

кавитети
- запечатване/покриване на увредени емайлови повърхности
- фиксиране на ортодонтски апарати и покриване на предразположени 

към кариес участъци по време на ортодонтско лечение
- запечатване на композитни и циментени обтурации (предпазен слой

срещу влага)
- запечатване на кариозни лезии с цел да се стационира развитието им
- възстановяване на малки дефекти в композитни или амалгамени 

обтурации
- запечатване на млечни зъби

УУппъъттввааннее::
Фисурите трябва да се запечатат толкова скоро, колкото позволява
пробива на зъба като възможност за лечение и осигуряване на сухо
работно поле. След като подсушите, почистете старателно
повърхностите, които ще се запечатват (въртяща се четка/почистваща
паста, несъдържаща флуориди), изплакнете и подсушете. В случаи на
начален кариес или неясна диагноза разширете фисурата с фин
инструмент.

ЕЕццввааннее::
Нанесете ецващ гел VVooccoocciidd (син цвят за контрол), втрийте с
късокосмест апликатор и оставете да действа 15 -30 s в зависимосст
от състоянието на емайла. Изплакнете обилно и подсушете. Ецваният
емайл трябва да изглежда матово бял. Избягвайте следващо
замърсяване.
Моля, направете справка и с инструкциите за употреба на VVooccoocciidd.

ННааннаассяяннее::
Внимателно нанесете и разстелете FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF с четка или друг
подходящ инструмент. Отстранете въздушните мехурчета (напр. със
сонда).

ННааннаассяяннее  ссъъсс  ссппррииннццооввккаа::
Свалете предпазната капачка на спринцовката. Поставете нова
канюла на спринцовката с FFiissssuurriitt  FF.  За да няма въздушни мехурчета,
дръжте спринцовката изправена и доведете материала до върха на
канюлата. 
FFiissssuurriitt  FF тече хомогенно от канюлата под леко до средно налягане. 
За да осигурите функцията на некапещата спринцовка не теглете
буталото обратно по време на и след използване.
Нанесете FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF по ръба на фисурата или кавитета и
оставете да проникне 15 – 20 s. Отстранете въздушните мехурчета
(напр. със сонда).

ФФооттооппооллииммееррииззаацциияя::
Полимеризирайте FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF в продължениена 20 - 30 s на 
повърхност и проверете запечатването. За втвърдяването на този 
материал са подходящи конвенционалните уреди за
фотополимеризация. Светлинният поток трябва да е с минимална
м о щ н о с т  
500 mW/cm2 за халогенните лампи и 300 mW/cm2 за LED лампите.
Ако се налага, запечатайте повторно, внимателно отстранете
излишъка (напр. с финирен диамантен борер) и полирайте, ако е
необходимо (с гумичка). След това нанесете флуориден лак върху
третирания и съседните му зъби.

ССъъххррааннееннииее::
Незабавно и внимателно затворете спринцовките FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF след
употреба. Свалете канюлата от спринцовката и поставете предпазната
капачка. Преди следващата употреба свалете капачката и поставете
нова канюла. Съхранявайте FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF при температури между
4˚С - 23˚С и пазете от светлина. Не използвайте FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF след
изтичане срока на годност.

ССъъввееттии  ии  ппррееддппааззннии  ммееррккии::
Ако работното поле не може да бъде достатъчно подсушено,
съществува риск от (частично) преждевременно изпадане на
запечатването. В тези случаи се препоръчва нанасяне на флуориден
лак или на стъклено йономерен цимент докато бъде възможно
изпълнение на перфектно запечатване.
Ако ецваната повърхност бъде замърсена (напр. със слюнка), адхезията
на FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF може да бъде намалена. В случаи на замърсяване
почистете, ецвайте отново 10 – 20 s, изплакнете и подсушете.
Адхезията може да се подобри ако след ецването се нанесе бонд (при
трудно подсушаване или обширни запечатвания).
Излагайте FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF на светлина за възможно най-кратко време,
защото в противен случай полимеризацията ще започне (вискозитетът
се увеличава). Проверете сулкуса след нанасянето и отстранете всички
излишъци от материала.
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF съдържа Bis-GMA, диуретан диметакрилат, ВНТ, 
бензотриазолдериват. FFiissssuurriitt  FF освен това съдържа натриев флуорид.
Не използвайте при пациенти със свръхчувствителност. Избягвайте
контакт с лигавицата доколкото е възможно. Не използвайте 
почистващи и подсушаващи агенти, които съдържат фенолни съставки
(напр. евгенол, тимол), защото те инхибират пълната полимеризация.
Кариозни лезии (напр. по  ръба на обтурации) могат да бъдат спрени
чрез подходящо запечатване, ако цялостната подмяна на обтурацията
е нежелателна или невъзможна. За тази цел почистете съответните
участъци, направете възможно най-малко инвазивна препарация и
ецвайте емайла. Препоръчва се запечатване на цялата обтурация. В
случаи на ортодонтско лечение в участъците със затруднена хигиена
запечатването осигурява добра постоянна защита.
Флуоризацията трябва да продължи във всеки случай, за да се
предпазят незапечатаните зъбни повърхности от кариес.

Нашите продукти са предназначени за използване в стоматологията.
Що се отнася до приложението на доставяните от нас продукти, устната
и/или писмената информация, която предоставяме за тях е най-
добрата, с която разполагаме. Тя не е задължителна. Нашата
информация и/или препоръки не ви освобождават от задължението
сами да изпробвате качествата на материала, отнесени към
предназначенията му. Тъй като работата с нашите продукти е вън от
нашия контрол, потребителят е лично отговорен за използването им.
Разбира се, ние гарантираме, че нашите продукти отговарят на
съществуващите стандарти за качество и изисквания към условията,
които ние поставяме към продажбите и доставянето.

FFiissssuurriitt je brezbarvna snov za zapiranje razpok, ki se strjuje na svetlobi. 

FFiissssuurriitt  FF je snov bele barve s fluoridom za zapiranje razpok, ki se strjuje na

svetlobi.

OObbmmooččjjaa  uuppoorraabbee::

- Zapiranje/polnitev razpok in jamic ter manjših luknjic

- Zapiranje/oblaganje poškodovane površine sklenine

- Za sidranje kletkasto ortopedskih regulirnih sistemov in oblog predilekcij-

skih mest zobne gnilobe (kariesa) pri kletkasto ortopedskih posegih

- Za zapiranje polnitev iz umetne mase ali cementa (zaščitni sloj pred vlago)

- Za zapiranje karioznih lezij, za ustvarjanje mirovanja

- Za popravilo manjših okvar na polnilih iz umetne mase ali amalgama

- Zapiranje mlečnih zob

UUppoorraabbaa::

Zapiranje razpok naj se po možnosti izvrši toliko zgodaj, da je okluzalna 

površina popolnoma upodobljiva in je zagotovljeno ustrezno sušenje. Po

ustreznem sušenju zapirane površine to po možnosti mehansko očistite

(vrteča krtača/čistilna pasta brez fluridov), napršite s sprejem in posušite. Pri

začetnem kariesu, pri nejasnih ugotovitvah in pri podobnih situacijah mesto

razširite s finim instrumentom.

PPoossttooppeekk  jjeeddkkaannjjaa::

VVooccoocciidd jedkalni gel nanesite s kratkodlakim čopičem za enkratno uporabo

(kontrola z modro barvo) in odvisno od stanja sklenine pustite delovati 15 –

30 s. Temeljito napršite s sprejem in posušite; jedkana sklenina naj bi bila

neprozorna in mat bele barve (obvezno preprečite okuženost!). Prosimo, da

upoštevate informacijo za uporabo sredstva VVooccoocciidd.

UUppoorraabbaa::

FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF previdno nanašajte s čopičem ali z drugim ustreznim

instrumentom ter ga porazdelite; po potrebi odstranite morebitne zračne

mehurčke (sonda). 

UUppoorraabbaa  zz  bbrriizzggaannjjeemm::

Odstranite zapiralni pokrovček brizgalke. Na brizgalke s sredstvom FFiiss--

ssuurriitt  FF privijte novo kanilo. Brizgalko držite navpično in zaradi odstranje-

vanja morebitnih zračnih mehurčkov potisnite material naprej proti konici

kanile. FFiissssuurriitt  FF teče iz kanile enakomerno pri rahlem oz. srednjem sti-

skanju. Zaradi zagotavljanja funkcije tudi poznejše uporabe brizgalke mo-

rate paziti na to, da med uporabo ali po njej prebijala ne potegnete nazaj.

FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF nanesite od roba v razpoko oz. v luknjico in počakajte

okoli 15 – 20 s, da snov steče v notranjost. Odstranite morebitne nastale

zračne mehurčke (npr. s fino sondo). 

SSttrrjjeevvaannjjee::

FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF strdite (20 – 30 s za vsako površino) in preverite zapi-

ranje. Za strjevanje materiala s svetlobo so primerne naprave za polimeri-

zacijo poljubnega proizvajalca. Svetlobna moč naj ne bo manjša od 

500 mW/cm² pri halogenih svetlobnih napravah ter 300 mW/cm² pri lučkah

tipa LED. Slabe spoje naknadno dodatno zaprite, odvečno sredstvo pre-

vidno odstranite (npr. z uporabo finega diamanta), po potrebi izvršite poli-

ranje (gumijasto polirno orodje). Za zaključek obdelovane in sosednje zobe,

po možnosti pa celotno zobovje, premažite s fluoridno prevleko.

SShhrraannjjeevvaannjjee::

Po uporabi sredstva FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF posodico skrbno zaprite. Kanilo od-

stranite z brizgalke in namestite pokrovček brizgalke. Pred ponovno uporabo

brizgalke je treba kanilo za direktno uporabo zamenjati z novim. FFiissssuurriitt//

FFiissssuurriitt  FF shranjujte pri temp. 4 °C – 23 °C in zaščiteno pred svetlobo. Po 

izteku datuma zapadlosti sredstvo FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF ni več uporabno.

NNaavvooddiillaa  iinn  vvaarrnnoossttnnii  uukkrreeppii::

Pri nezadostno trajajočem sušenju obstoja nevarnost (deloma) predčasnega

odpadanja zapiralnega sloja. V takih primerih je priporočljivo uporabiti fluo-

ridno prevleko oz. zapiranje s steklenim polialkenoatnim cementom, s čimer

je mogoče brezhibno zapiranje. Če se jedkana površina kontaminira (okuži)

– (npr. s slino), lahko nastopi zmanjšana oprijemljivost. V primeru okužbe

mesto očistite, ga ponovno jedkajte pribl. 10 – 20 s, napršite s sprejem in

posušite. Oprijemljivost se lahko izboljša z uporabo lepila po jedkanju (pri te-

žavnem sušenju pa z dodatnim zapiranjem). FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF izpostavljajte

svetlobi lučke OP le kratek čas, ker se sicer takoj začne polimerizacija (vi-

skoznost sredstva se s tem zmanjšuje). Po uporabi preverjajte sulkus, po po-

trebi odstranite morebitne ostanke materiala. 

FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF vsebuje Bis-GMA, diuretan dimetalakrilat, BHT, benzol-

triazol derivat, FFiissssuurriitt  FF pa še dodatno natrijev fluorid. Pri poznanih alergi-

jah sredstva ne uporabljajte. Stikov s sluznico se po možnosti izogibajte.

Čistilna sredstva in sredstva za sušenje s fenolnimi sestavinami (npr. euge-

nol, timol) preprečujejo popolno polimerizacijo, zato jih ne smete uporabljati!

Kariozne lezije (npr. okrog polnila) se lahko z ustreznim zapiranjem vzpostavi

v mirovanje, če obnovitev polnjenja ni zaželena ali če ta ni možna. Zato mo-

rate pripadajoča območja očistiti, po možnosti minimalno preparirati in v ob-

močju sklenine jedkati. V takih primerih je priporočljivo, da izvršite zapiranje

celotnega polnila. Pri kletkasto ortopedskih posegih v območju omejene

zobne higiene se lahko z zapiranjem območja doseže dobra in trajna zaščita.

Ukrepi z uporabo fluorida se lahko nadalje izvajajo v vseh primerih za zaščito

nezaprtih področij zobovja pred zobno gnilobo (karies).

Naši preparati so razviti za uporabo v zobozdravstvu. Naša ustna in/ali pisna 

navodila in nasveti, ki zadevajo uporabo naših preparatov, temeljijo na našem 

najboljšem poznavanju in so neobvezujoča. Naša navodila in/ali nasveti vas

ne osvobodijo lastne preizkušnje in presoje o primernosti za načrtovano upo-

rabo naših preparatov. Ker poteka uporaba naših preparatov brez našega

nadzora, nosite odgovornost zanjo sami. Seveda pa zagotavljamo kakovost

naših izdelkov v skladu z obstoječimi normami ter v skladu s standardi, ki so

določeni v naših splošnih dostavnih in prodajnih pogojih.

FFiissssuurriitt je transparentné, svetlom tuhnúce pečatidlo fisúr. FFiissssuurriitt  FF  je biele,

svetlom tuhnúce pečatidlo fisúr s fluoridom.

IInnddiikkáácciiee::

- pečatenie/výplň fisúr a jamiek a drobných kavít

- pečatenie/krytie poškodeného povrchu skloviny

- ukotvenie regulačných systémov v čeľustnej ortopédii a pokrytie 

predilekčných miest zubných kazov u čeľustno-ortopedických ošetrení

- pečatenie výplní z kompozitných materiálov alebo cementov ochrannou 

vrstvou proti vlhku

- zapečatenie kariéznych lézií za účelom zastavenia kazového procesu

- oprava malých defektov na kompozitných a amalgámových výplniach

- pečatenie mliečnych zubov

AApplliikkáácciiaa::

Pečatenie fisúr sa má vykonať čo najskôr, pokiaľ sa oklúzna plocha dá úplne

stvárniť a dokonale vysušiť. Pečatené plochy po vysušení mechanicky dô-

kladne očistite (rotujúcou kefkou/čistiacou pastou bez fluoridov). Pri začína-

júcom kaze alebo nejasných nálezoch fisúru v prípade potreby rozšírte

jemným nástrojom.

LLeeppttaanniiee::

Leptací gél VVooccoocciidd naneste štetcom na jedno použitie s krátkym vlasom

(kontrolujte podľa modrého sfarbenia) a v závislosti od stavu skloviny 

nechajte pôsobiť 15 – 30 s. Ošetrené miesto dôkladne vysprejujte a vy-

sušte, naleptaná sklovina by mala byť matne biela (je bezpodmienečne

nutné zabrániť kontaminácii!). Dodržujte, prosím, návod na použitie 

VVooccoocciiddu.

AApplliikkáácciiaa::

FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF opatrne naneste a rozmiestnite štetcom alebo iným

vhodným nástrojom, ak sa vyskytujú nejaké vzduchové bubliny, odstráňte

ich (sondou). 

AApplliikkáácciiaa  iinnjjeekkččnnoouu  ssttrriieekkaaččkkoouu::

Odstráňte uzáver injekčnej striekačky. Na striekačku FFiissssuurriitt  FF naskrut-

kujte novú kanylu. Striekačku držte zvislo a pre odstránenie prípadných

vzduchových bublín materiál vytlačte až na hrot kanyly. Pri ľahkom až

strednom tlaku FFiissssuurriitt  FF z kanyly rovnomerne vyteká. Na zabezpečenie

fungovania striekačky bez dokvapu treba dbať na to, aby ste počas 

používania striekačky alebo po jej použití nepotiahli piest dozadu. 

FFiissssuurriitt//FFiissssuurriidd  FF skraja nanášajte do fisúry resp. kavity a nechajte ho

prenikať cca 15 – 20 s. Prípadné vzduchové bubliny odstráňte (napr. jem-

nou sondou).

VVyyttvvrrddzzoovvaanniiee::

FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF vytvrďte (jednu plochu 20 – 30 s) a skontrolujte zape-

čatenie. Na vytvrdzovanie materiálu svetlom sa hodia polymerizačné 

prístroje dostupné na trhu. Svetelný výkon by nemal klesnúť pod 

500 mW/cm2 u halogénových lámp, a pod 300 mW/cm2 u lámp LED. 

Deficity doplňte pečatidlom, prebytky materiálu opatrne odstráňte (napr.

jemnou diamantovou finýrkou), ak je to potrebné, vyleštite jemným gumo-

vým kotúčom. Ošetrené ako aj susediace zuby, a pokiaľ je to možné aj

celý chrup upravte fluoridovým lakom.

UUcchhoovváávvaanniiee::

Nádobky s pečatidlom FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF  po použití ihneď starostlivo uza-

vrite. Kanylu odstráňte zo striekačky a nasaďte uzáver. Pred novým použitím

striekačky musíte kanylu k priamej aplikácii nahradiť novou. FFiissssuurriitt//FFiissssuu--

rriitt  FF skladujte pri teplote 4 °C – 23 °C chránený pred svetlom. Po uplynutí 

dátumu exspirácie sa FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF  nesmie použiť.

PPookkyynnyy,,  bbeezzppeeččnnoossttnnéé  ooppaattrreenniiaa::

Pri nedostatočnom vysušení pracovného poľa hrozí nebezpečenstvo pred-

časného (čiastočného) odlúčenia pečatidla. V týchto prípadoch sa odporúča

použitie fluoridového laku, resp. niektorého sklo polyalkenoátového cementu,

až kým sa nedosiahne bezchybné zapečatenie. V prípade kontaminácie na-

leptanej plochy (napr. slinami) môže sa priľnavosť znížiť. Pri kontaminácii po-

stihnuté miesto očistite, znovu leptajte cca 10 – 20 s, osprejujte a vysušte.

Priľnavosť sa môže zlepšiť použitím bondingu po leptaní (v prípade sťaže-

ného vysušenia, pečatenia väčšej plochy). FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF vystavujte pra-

covnému svetlu len krátko, aby sa nezačala polymerizácia, čo sa prejaví

rastúcou viskozitou. Po aplikácii skontrolujte ryhu a odstráňte prípadné zvy-

šky materiálu. FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF obsahuje Bis-GMA, diuretandimetakrylát,

BHT, benzotriazolderivát, FFiissssuurriitt  FF ešte navyše obsahuje fluorid sodný. Ne-

používajte pri známych alergiách. Pokiaľ je to možné zabráňte 

kontaktu so sliznicou. Čistiace a sušiace prostriedky na báze fenolu (napr. eu-

genol, thymoly) inhibujú polymerizáciu a preto ich nepoužívajte! Kariézne

lézie (napr. okolo výplní) sa dajú zodpovedajúcim pečatením zastaviť, keď

obnova výplne nie je želaná alebo nie je možná. V tomto prípade príslušné

oblasti očistite, pokiaľ je to možné preparujte čo najmenej a naleptajte v ob-

lasti skloviny. V takýchto prípadoch sa odporúča zapečatiť celú výplň. U če-

ľustno-ortopedických ošetrení v oblastiach, kde je obmedzená možnosť

ústnej hygieny, možno zapečatením týchto oblastí dosiahnuť dobrú a trvalú

ochranu. Vo všetkých prípadoch je potrebné pokračovať vo fluorizácii, aby

nezapečatené časti chrupu boli chránené pred kazom.

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v zubnom lekárstve. Čo sa týka po-

užitia nami dodávaných prípravkov, sú naše slovné aj písomné pokyny, či

naše rady dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi

a radami nie ste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov

pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza

bez našej kontroly, ste za ne zodpovední výhradne sami. Ručíme samozrejme

za akosť našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj podľa štandardu

stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

FFiissssuurriitt yra skaidrus šviesa kietinamas vagelių silantas.

FFiissssuurriitt  FF yra baltas šviesoje kietėjantis vagelių silantas su fluoridais.

IInnddiikkaacciijjooss::

- vagelių ir duobelių,taip pat mažų ertmių hermetizavimas/užpildymas

- pažeistų emalio paviršių hermetizavimas

- ortodontinių prietaisų tvirtinimui ir padidintos karieso rizikos zonų paden-

gimui ortodontinio gydymo metu

- cemento ir kompozito plombų hermetizavimui (apsauginis sluoksnis nuo

drėgmės)

- kariozinių pažeidimų hermetizavimui stabilizavimo tikslu

- mažų defektų atstatymui kompozito ir amalgamos restauracijose

- pieninių dantų hermetizavimui

NNuurrooddyymmaaii::

Vagelės turėtų būti hermetizuojamos tuoj po danties išdygimo, kai tik galima

palaikyti gydymui reikalingą sausą darbo lauką. Po išsausinimo, kruopščiai

nuvalykite hermetizuojamus paviršius (rotaciniais šepetėliais ir valomąja

pasta be fluoridų), nuplaukite ir nusausinkite. Tais atvejais, kai diagnozuoja-

mas kariesas ar neaiški diagnozė, išplėskite vagelę plonu instrumentu.

ĖĖssddiinniimmaass::

Aplikuokite VVooccoocciidd  ėsdinimo gelį (mėlyna spalva kontrolei), paskleiskite

trumpo plauko vienkartiniais šepetėliais ir palikite veikti 15 - 30 s, priklau-

somai nuo emalio. Kruopščiai nuplaukite ir nusausinkite. Gerai išėsdintas

emalis yra matinis ir pabalęs. Venkite užteršimo seilėmis ir kitais burnos

skysčiais.

Taip pat rekomenduojama susipažinti su VVooccoocciidd instrukcija.

AApplliikkaavviimmaass::

Kruopščiai aplikuokite ir paskleiskite FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF šepetėliu ar kito-

kiu tinkamu instrumentu. Pašalinkite oro burbulus, pvz., plonu zondu.

AApplliikkaavviimmaass  ššvviirrkkššttuu::

Nuimkite nuo švirkšto apsauginį dangtelį. Uždėkite naują kaniulę ant 

FFiissssuurriitt  FF švirkšto lengvai sukdami.

Kad būtų užtikrinta nelašančio švirkšto funkcija, neatitraukinėkite švirkšto

stūmoklio nei naudojimo metu nei po panaudojimo.

Aplikuokite FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF į vagelę ar ertmę ir leiskite penetruoti 15 -

20 s. Pašalinkite oro burbulus, jei jų yra,pvz., plonu zondu.

KKiieettiinniimmaass::

Kietinkite FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF 20-30 s kiekvieną paviršių ir po to patikrinkite

hermetiškumą. Polimerizavimui tinka įprasti polimerizatoriai. Minimalus

šviesos intensyvumas: 500 mW/cm2 halogeniniam polimerizatoriui, 

300 mW/cm2 LED. 

Hermetizuokite pakartotinai pagal būtinybę, atsargiai pašalinkite perteklių

(pvz. švelniais deimantiniais grąžtais) ir poliruokite pagal būtinybę (gumy-

tėmis). Po to aplikuokite fluoro laką ant gydyto ir gretimų dantų.

SSaauuggoojjiimmoo  yyppaattuummaaii::

Tuojau pat po panaudojimo gerai užsukite FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF švirkštą. 

Nuimkite aplikavimo kaniulę ir užsukite apsauginę galvutę. Prieš sekantį nau-

dojimą uždėkite naują aplikavimo kaniulę. Laikykite FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF 4°C -

23°C temperatūroje ir ne tiesioginėje saulės šviesoje. Nenaudokite

FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF pasibaigus galiojimo laikui.

PPaattaarriimmaaii  iirr  aattssaarrgguummoo  pprriieemmoonnėėss::

Jei darbo laukas darbo metu negali būti pilnai izoliuotas nuo užteršimo,tai

gali įtakoti priešlaikinį hermetiko netekimą. Tais atvejais fluoro lako aplikavi-

mas ar hermetizavimas stiklo polialkenoatiniu cementu rekomenduotinas, kol

bus galima hermetizuoti silantu.

Jei išėsdinti paviršiai yra užteršiami darbo metu (pvz.,seilėmis), FFiissssuurriitt//

FFiissssuurriitt  FF adhezija gali būti abejotina. Tais atvejais rekomenduojama 

nuplauti, nusausinti,ėsdinti pakartotinai 10 - 20 s, nuplauti,nusausinti.

Adhezija gali būti pagerinta po ėsdinimo naudojant surišimo sistemą (sudė-

tingas išsausinimas ar prailgintas hermetizavimas).

Venkite ilgalaikio odontologinio šviestuvo šviesos patekimo ant FFiissssuurriitt//

FFiissssuurriitt  FF,,  nes gali prasidėti kietėjimas (padidėja klampumas).

Po aplikavimo patikrinkite dantenų vagelę ir pašalinkite medžiagos likučius.

FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF savo sudėtyje turi Bis- GMA, diuretano,dimetakrilato,BHT,

benzotriazolderivato, FFiissssuurriitt  FF taip pat turi natrio fluorido. Nenaudokite 

pacientams, jei yra alergija bent vienai iš paminėtų medžiagų. Venkite 

kontakto su burnos gleivine. Nenaudokite valančių ir sausinančių medžiagų

su fenoliais (pvz., eugenolio, tomoko), nes tai gali įtakoti pilną polimerizaciją.

Karioziniai pažeidimai (pvz., aplink plombas) gali būti sustabdyti esant adek-

vačiam hermetizavimui, jei plombų atnaujinimas nėra pageidautinas ar gali-

mas.Tokiais atvejais nuvalykite atitinkamą paviršių, paruoškite minimaliai

invazyviai pagal galimybes ir ėsdinkite. Pabaigtos plombos hermetizavimas

yra rekomenduojamas.

Esant ortodontiniam gydymui, pablogėjusios higienos sritys gali būti izoliuo-

jamos,norint apsaugoti nuo karieso. Fluoro preparatų naudojimas turėtų būti

tęsiamas visose nehermetizuotose srityse karieso profilaktikai.

Mūsų preparatai sukurti naudoti odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra

aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Tačiau ši 

informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems 

tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai 

naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Suprantama, mes užtikriname jų

kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos

sąlygoms.

FFiissssuurriitt ir gaismā cietējošs caurspīdīgs fisūru hermētiķis. 
FFiissssuurriitt  FF ir gaismā cietējošs balts fisūru hermētiķis ar fluorīdu.

IIzzmmaannttooššaannaass  jjoommaass::
- fisūru un bedrīšu, kā arī nelielu dobumu hermetizācija/plombēšana;
- emaljas virsmas bojājumu hermetizācija/venīri;
- žokļa ortopēdisko regulēšanas sistēmu piestiprināšana un kariesam 

labvēlīgo vietu nosegšana žokļa ortopēdiskajās procedūrās;
- plastmasas vai cementa plombu hermetizācija (aizsargslānis pret 

mitrumu);
- kariesa bojājumu hermetizācija, lai apturētu tālāko attīstību;
- nelielu defektu labošana plastmasas un amalgamas plombās;
- piena zobu hermetizācija.

LLiieettooššaannaa::
Fisūru hermetizācija jāveic pēc iespējas ātrāk, tiklīdz košļāšanas virsma ir
pilnībā redzama un ir iespējams nodrošināt sausu darba zonu. Pēc sausas
darba zonas izveidošanas hermetizējamās virsmas ir mehāniski jānotīra (ro-
tējošā suka/tīrīšanas pasta bez fluorīdiem), jāapsmidzina un jānožāvē. Ja ir
emaljas kariess vai atradne nav skaidra, dažos gadījumos fisūra ir jāpapla-
šina ar smalku instrumentu.

KKooddiinnāāššaannaass  pprroocceessss::
Ar vienreiz lietojamo otiņu, kurai ir īsi sari, uzklājiet VVooccoocciidd kodināšanas
gelu (kontrolējot pēc zilās krāsas) un atkarībā no emaljas īpatnībām ļau-
jiet iedarboties 15-30 s. Rūpīgi apsmidziniet un nožāvējiet; kodinātajai
emaljai jāizskatās daļēji caurspīdīgai un matēti baltai (nepieļaujiet konta-
mināciju)! Lūdzam ievērot VVooccoocciidd lietošanas instrukciju.

UUzzkkllāāššaannaa::
Ar otiņu vai citu piemērotu instrumentu uzmanīgi uzklājiet un izlīdziniet
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF; iespējamie gaisa burbulīši ir jālikvidē (zonde).

UUzzkkllāāššaannaa  aarr  ššļļiirrccii::
Noņemiet šļirces vāciņu. Uz FFiissssuurriitt  FF šļirces uzskrūvējiet jaunu kanili.
Turiet šļirci vertikāli un izspiediet materiālu līdz kaniles galam, lai atbrīvo-
tos no iespējamiem gaisa burbulīšiem. 
Izmantojot vieglu vai vidēju spiedienu, FFiissssuurriitt  FF no kaniles izplūst vien-
mērīgi.
Lai šļirce nepilētu, ir jāraugās, lai lietošanas laikā vai pēc tās virzuļa kāts
netiek atvilkts atpakaļ.
Iepildiet FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF fisūrā vai dobumā, sākot no malām, un 
ļaujiet iedarboties apmēram 15 - 20 s. Likvidējiet gaisa burbulīšus (piem.,
ar tievu zondi).

SSaacciieettēēššaannaa::
Ļaujiet FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF sacietēt (20 - 30 s uz virsmas) un pārbaudiet
hermetizāciju. Lai materiāls sacietētu gaismā, var izmantot tirdzniecībā
pieejamās polimerizācijas ierīces. Gaismas jaudai nevajadzētu būt 
mazākai par 500 mW/cm2 (halogēnu lampas) vai 300 mW/cm2 (gaismas
diožu lampas). Plānākās vietas hermetizējiet atkārtoti, pārpalikumu 
uzmanīgi noņemiet (piem., izmantojot nolīdzināšanas dimanta urbi), ja 
nepieciešams, nopulējiet (gumijas pulētājs). Nobeigumā apstrādātos
zobus un blakus zobus – ieteicamāk, visus zobus – pārklājiet ar fluorīdu
laku.

UUzzggllaabbāāššaannaa::
Tūdaļ pēc lietošanas rūpīgi noslēdziet FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF tūbiņas. Izņe-
miet no šļirces kanili un uzskrūvējiet šļirces vāciņu. Kad nākamreiz lieto-
siet šļirci, tiešās aplikācijas kanile ir jāaizstāj ar jaunu. FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF
jāglabā tumšā vietā 4 °C-23 °C temperatūrā. Pēc derīguma termiņa be-
igām FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF vairs nedrīkst lietot.

NNoorrāāddīījjuummii  uunn  ppiieessaarrddzzīībbaass  ppaassāākkuummii::
Ja nav nodrošināta pietiekami sausa virsma, pastāv risks, ka hermetizācija
(daļēji) zudīs priekšlaicīgi. Šādos gadījumos ieteicams lietot fluorīdu laku vai
hermetizēt ar stikla polialkilēnoāta cementu, līdz ir iespējama nevainojama
hermetizācija. 
Ja kodinātā virsma tiek kontaminēta (piem., ar siekalām), var samazināties
adhēzija. Pēc kontaminācijas notīriet, vēlreiz kodiniet apm. 10 - 20 s, 
apsmidziniet un nožāvējiet. 
Adhēziju var uzlabot, pēc kodināšanas lietojot saistvielu (kad ir grūti nod-
rošināt sausumu, ir paplašināta hermetizācija).
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF tikai īslaicīgi jāpakļauj operācijas lampas iedarbībai, 
citādi sāksies polimerizācija (palielināsies viskozitāte). 
Pēc lietošanas pārbaudiet smaganu kabatas, noņemiet materiāla pārpali-
kumus.
FFiissssuurriitt//FFiissssuurriitt  FF satur Bis-GMA, diuretāndimetakrilātu, BHT, benzotria-
zola atvasinājumu, bet FFiissssuurriitt  FF vēl papildus nātrija fluorīdu. Nelietot, ja ir
zināms par alerģiju. Iespēju robežās nepieļaut saskari ar gļotādu. Tīrīšanas
un nosusināšanas līdzekļi, kuros ir fenolus saturošas vielas (piem., eigenols,
timols), kavē pilnīgu polimerizāciju, tāpēc tos nedrīkst lietot! 
Ar atbilstošu hermetizāciju var apturēt kariesa bojājuma (piem., ap plom-
bām) attīstību, ja plombas atjaunošana nav vēlama vai nav iespējama. Šai
nolūkā attiecīgās vietas ir jānotīra, iespējami minimāli jāsagatavo un jāko-
dina emalja. Šādos gadījumos ieteicams hermetizēt visu plombu. 
Žokļa ortopēdisko procedūru vietās, kur ir apgrūtināta mutes higiēna, ar
hermetizāciju var panākt labu un ilgstošu aizsardzību. Fluorizācija ir jātur-
pina visos gadījumos, lai zobu nehermetizētās vietas pasargātu no kariesa.

Mūsu preparāti ir paredzēti pielietošanai zobārstniecībā. Attiecībā uz mūsu
preparātu pielietošanu, mūsu mutiskie un/vai rakstiskie norādījumi, piem.,
mūsu ieteikumi, ir doti balstoties uz mūsu zināšanām un nav obligāti jāie-
vēro. Mūsu norādījumi un/vai ieteikumi nenozīmē, ka Jums nebūtu jāpār-
bauda mūsu materiālu atbilstība Jūsu izvēlētajam pielietošanas veidam. Tā
kā mēs nespējam kontrolēt preparātu izmantošanu, lietotājs ir pilnībā atbil-
dīgs par savu rīcību. Protams, mēs garantējam, ka mūsu preparātu kvalitāte
atbilst pastāvošajiem standartiem un mūsu vispārējiem piegādes un 
pārdošanas noteikumiem.
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