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Краткое содержание презентации  

> Предотвращение инфекции 

> Стерилизация по стандарту EN13060 

> Гигиенический протокол 

> Участок обработки 
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Краткое содержание презентации 

> Предотвращение инфекции 

> Стерилизация по стандарту EN13060 

> Гигиенический протокол 

> Участок обработки 
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Микроорганизмы 

Внутри и снаружи нашего тела микроорганизмов в 10 раз больше, чем 

человеческих клеток, из которых состоит все наше тело (1014 против 1013).  

>1010 заселяют ваш рот, 

>1012 заселяют вашу кожу, 

>1014 живут в вашем кишечнике. 

 

100.000.000.000.000   в сравнении с  10.000.000.000.000 
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Микроорганизмы 

Микроорганизмы жизненно необходимы людям и окружающей среде 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.faz.net/m/{B3B458D3-7F1E-45A4-8F7A-05D220AB9B0D}g225_4.jpg&imgrefurl=http://www.faz.net/s/RubF9F0C6B7630641BA8633358C2FCB6213/Doc~E8250A9E2FDC84571A03A120E6B563B30~ATpl~Ecommon~Scontent.html&usg=__vajntp7UxMVmVeasrpmPUTOswMA=&h=277&w=225&sz=22&hl=de&start=9&sig2=70G3dsbpYHXd1bk9dBtQPA&zoom=0&itbs=1&tbnid=oEXmCLJzmjBvDM:&tbnh=114&tbnw=93&prev=/images?q=kl%C3%A4rwerk+faulturm&hl=de&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=49U1Te7nJsedOuXhtLYC
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.faz.net/m/{B3B458D3-7F1E-45A4-8F7A-05D220AB9B0D}g225_4.jpg&imgrefurl=http://www.faz.net/s/RubF9F0C6B7630641BA8633358C2FCB6213/Doc~E8250A9E2FDC84571A03A120E6B563B30~ATpl~Ecommon~Scontent.html&usg=__vajntp7UxMVmVeasrpmPUTOswMA=&h=277&w=225&sz=22&hl=de&start=9&sig2=70G3dsbpYHXd1bk9dBtQPA&zoom=0&itbs=1&tbnid=oEXmCLJzmjBvDM:&tbnh=114&tbnw=93&prev=/images?q=kl%C3%A4rwerk+faulturm&hl=de&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=49U1Te7nJsedOuXhtLYC
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.faz.net/m/{B3B458D3-7F1E-45A4-8F7A-05D220AB9B0D}g225_4.jpg&imgrefurl=http://www.faz.net/s/RubF9F0C6B7630641BA8633358C2FCB6213/Doc~E8250A9E2FDC84571A03A120E6B563B30~ATpl~Ecommon~Scontent.html&usg=__vajntp7UxMVmVeasrpmPUTOswMA=&h=277&w=225&sz=22&hl=de&start=9&sig2=70G3dsbpYHXd1bk9dBtQPA&zoom=0&itbs=1&tbnid=oEXmCLJzmjBvDM:&tbnh=114&tbnw=93&prev=/images?q=kl%C3%A4rwerk+faulturm&hl=de&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=49U1Te7nJsedOuXhtLYC
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.globaldefence.net/defence/images/stories/artikel_anthrax1.jpg&imgrefurl=http://www.globaldefence.net/artikel-analysen/25-abc-waffen-anthrax-milzbrand.html&usg=__KfqgC8FS9sbOVtSTbGsJZT5jhxs=&h=160&w=200&sz=9&hl=de&start=15&sig2=hw79jVK-MRp8FYrdUagMzg&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=i_nCkAg9FUhVHM:&tbnh=83&tbnw=104&prev=/images?q=milzbrand&um=1&hl=de&rlz=1G1GGLQ_ENAU330&tbs=isch:1&ei=Mto1TfHrCISeOpfasLYC
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> Самые разнообразные формы:  

Сфера (coccus), спираль (spirulum) и палочки (bacillus) 

Микроорганизмы 
Бактерии 
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Микроорганизмы 
Бактерии могут двигаться… 
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Escherichia coli  

Микроорганизмы 
Бактерии могут двигаться… 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Flagellum_base_diagram_en.svg
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1  2  4  8 16  32  64  128…. 

> В условиях, благоприятных для роста, бактерия образует две дочерние 

клетки, каждая из которых состоит из того же генетического материала, что 

и исходная клетка.   

Микроорганизмы 
Рост бактерий 

  16 x106  до  68 x109 через 12 ч. 

   (16'000'000)     (68'000'000'000) 
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>  Рост населения 

>  Глобализация 

>  Увеличение числа международных контактов 

1950    20 миллионов 

2000    500 миллионов 

2010   5'040 миллионов  (74,5 

миллиона рейсов)  

Больше путешествуешь  выше риск 
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“В течение нескольких месяцев после появления в 

провинции Гуандун, Китай, он поразил более 8000 

пациентов / 774 смерти в 26 странах на 5 

континентах 

Тяжелый острый респираторный синдром 

ThEngland Journal of Medecine (18 декабря 2003 г) 

Коронавирус ОРВИ (февраль -март 2003 г) 

Больше путешествуешь  выше риск 
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> Сердечнососудистые болезни 30% 

> Инфекционные болезни 27% (25% в 2002 г) 

> Рак 13% 

> Травмы   9% 

> Респираторные и желудочные болезни   12% 

> прочие   9% 

Главные причины смерти 

2011 
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> ВИЧ / СПИД   1 800 000 

> Туберкулез 1 400 000 

> Гепатит B   600 000 

> Гепатит C   350 000 

2011 

Главные причины смерти 
Вновь инфицированные люди 
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> ВИЧ / СПИД   34 000 000 

> Туберкулез 2 000 000 000 

> Гепатит B   350 000 000 

 (Стоматологи указывают на рост инфекций от 10 до 25%)  

> Гепатит C   150 000 000 

Главные причины смерти 
Инфицированное население 
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> Сотни миллионов пациентов по всему миру каждый год поражаются 

внутрибольничными инфекциями, 

> 7 из 100 госпитализированных пациентов поражаются внутрибольничными 

инфекциями (9 из 100 в развивающихся странах), 

> В странах с высоким доходом ~30% пациентов в отделениях интенсивной терапии 

заражаются HCAI, 

> HCAI приводят к продолжительному пребыванию в больнице, большим расходам и 

значительной смертности, 

> В странах ЕС результатом HCAI являются 16 миллионов дополнительных дней 

пребывания в больнице, 

> По расчетам за год финансовые потери составляют 7 миллиардов Евро, 

 

 

 

> Ни одно учреждение или страна не могут заявить, что они уже 

решили эту проблему. 

Who Report on the burden of HCAI worldwide 
(http://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/en/index.html 

HCAI – Внутрибольничные инфекции 
Факты 

  Инфекции / Год Смерть / Год 

США 1 700 000 (4,5%) 99 000 (5,0%) 

ЕС 4 100 000 (7,1%) 37 000 (0,9%) 

Германия 800 000 (5,1%) 20 000 (2,5%) 
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Кто переносит инфекцию? 
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> Это не обязательно он … 

> … а может быть он? 

Кто переносит инфекцию? 
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Время 

Количество микроорганизмов 

(инфекционных агентов) в теле 

C 

Образование колоний / инкубационный период:  Лица не имеют 
симптомов, но самых заразных  нельзя установить. 

 

Кто переносит инфекцию? 

> 90% передаваемых инфекций передаются этими лицами 

(неизвестные случаи) 

B 

Период симптомов болезни 

Инфицированных лиц 

можно определить 

Концентрация антител, реагирующих с 

инфекционными агентами в теле 

A 

Период нахождения 

инфекционных агентов в теле 

Лица инфицированы 
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«…Все инфицированные пациенты не могут быть 

обнаружены по истории болезни, медицинскому 

осмотру или лабораторными испытаниями» 

 
  Центр борьбы с болезнями (Centre of Disease Control) : 1988 37(24) and 1993 (RR-8) 

Кто является заразным? 

К каждому пациенту  

НЕОБХОДИМО относиться как к пациенту, 

находящемуся в группе риска!   
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Риск в стоматологии 
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> Стоматолог, 

> Ассистент стоматолога, 

> Секретарь, 

> Зубной техник, 

> Пациент,  

> Семьи этих лиц. 

Потенциальные мишени? 
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> Очередь из многих пациентов,  

> Усложненные и часто инвазивные процедуры,  

> Недостаточные знания гигиены и способов предотвращения инфекции, 

> Недостаточное и (или) неподходящее оборудование, 

> Недостаточное обучение работе с оборудованием, 

> Нехватка персонала, 

> Большая скученность, 

> Подавление иммунитета и плохое основное состояние пациента 

Факторы, усиливающие риск 

инфекции 
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Факторы, которые усиливают 
риск инфекции 

                                                                                                                                      
Риск инфекции = 

Число микроорганизмов  

Сопротивляемость человека 

X   Вирулентность организма 
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> Прямой контакт с каплями крови, брызгами слюны или любыми 

телесными жидкостями,  

> Непрямой контакт через загрязненные инструменты, турбины или 

наконечники, 

Риск в стоматологии 
Виды передачи инфекции 
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Болезни, переносимые с кровью 

> Вирус гепатита В 

> Вирус гепатита C 

> Вирус гепатита D 

> ВИЧ 

  
Вирулентность 

Уровень 

инфекции 
Вакцинация 

HBV    + + + 1/20 + 

HCV    + + 1/30 - 

HDV    + 1/30 (-) 

HIV    + 1/300 - 

Главные причины смерти 
Передача патогенов 
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> Прямой контакт с каплями крови, брызгами слюны или любыми телесными 

жидкостями, 

> Непрямой контакт через загрязненные инструменты, турбины или наконечники, 

> Аэрозоли или брызги распыляемой воды из стоматологической установки или 

рта пациента!  

Риск в стоматологии 
Виды передачи инфекции 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sneeze.JPG
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Капли /Брызги 

> Пневмония, 

> Туберкулез, 

> Грипп (H1N1), 

> Инфлюэнца, 

> Кашель и озноб. 

Риск в стоматологии 
Передача патогенов 

Streptococcus pneumoniae 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pneumokokken.jpg&filetimestamp=20091003212947
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> Прямой контакт с каплями крови, брызгами слюны или любыми телесными 

жидкостями, 

> Непрямой контакт через загрязненные инструменты, турбины или наконечники, 

> Аэрозоли или брызги распыляемой воды из стоматологической установки или 

рта пациента! 

> Руки и разные материалы. 

Риск в стоматологии 
Виды передачи инфекции 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sneeze.JPG
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Количество бактерий на руках медицинского персонала 

 от 39 x103 до 4.6 x106 КОЕ/см2  

>Неустойчивая + Постоянная флора 

Гигиена рук 
Ваши самые ценные инструменты! 
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> Инфекция передается через руки, 

> Менять перчатки после каждого пациента/действий, 

> Дезинфицировать руки во время смены перчаток, 

> Чистить при малейших видимых следах грязи или крови, 

 (мыть + водно-спиртовой лосьон). 

Гигиена рук 
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Перед чисткой ... 

После чистки ... 

Гигиена рук 
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Краткое содержание презентации 

> Предотвращение инфекции 

> Стерилизация по стандарту EN13060 

> Гигиенический протокол 

> Участок обработки 
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1955 

Итак… все мы купили …  
                …новый телевизор… 
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1981 

Итак… все мы купили …  
                …новый компьютер… 
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   1880 

 

Июнь 2004  

EN 13060: Малые паровые 

стерилизаторы 

Итак… пора покупать…  
                …новый стерилизатор… 



37 

Стандарт Австралии/Новой Зеландии 

AS/NZ 4815:2006 

" Паровые стерилизаторы, производимые в Европе, 

получили широкое распространение на рынке 

Австралии …" 

" Выбранная модель стерилизатора и выбранные циклы 

стерилизации могут оказаться неподходящими для  

определенных предметов и загрузок" 
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100                                                        121                                 134 

Давление 

(бар) 

Температура 
(°C) 

2.1 

1.1 

атм 

НАСЫЩЕННЫЙ ПАР 

Макс. эффективность 

(100%-ный водяной пар)  

“ХОЛОДНЫЙ ПАР” 
(паро-воздушная смесь) 

“ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР” 
(сухой воздух) 

Насыщенный пар 

«Пар в состоянии равновесия между конденсацией и испарением”. (EN 15882) 

Стерилизация паром 
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39 
08.12.20

14 

“ХОЛОДНЫЙ ПАР” 

(паро-воздушная 

смесь) 

“ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР” 

(сухой воздух) 

НАСЫЩЕННЫЙ ПАР 

(100%-ный водяной пар) 
T = 42,6776 – 3892,70  

                  lnP-9,4865 
PRESSURE 

psi bar 

15,1 1,04 

15,2 1,05 

15,4 1,06 

15,5 1,07 

15,7 1,08 

15,8 1,09 

16,0 1,10 

16,1 1,11 

16,2 1,12 

16,4 1,13 

16,5 1,14 

16,7 1,15 

16,8 1,16 

17,0 1,17 

17,1 1,18 

17,3 1,19 

17,4 1,20 

17,5 1,21 

17,7 1,22 

17,8 1,23 

18,0 1,24 

 

CALCULATED T° 

°C °F 

121,1 250,0 

121,2 250,2 

121,4 250,5 

121,5 250,7 

121,7 251,1 

121,8 251,2 

122,0 251,6 

122,1 251,8 

122,3 252,1 

122,4 252,3 

122,6 252,7 

122,8 253,0 

122,9 253,2 

123,0 253,4 

123,2 253,8 

123,3 253,9 

123,5 254,3 

123,6 254,5 

123,8 254,8 

123,9 255,0 

124,0 255,2 

 

Стерилизация паром 
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> Сплошные инструменты 

Европейская норма: EN13060 
Описание загрузки 
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Европейская норма: EN13060 
Описание загрузки 

> Полые инструменты 
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Ножницы и пинцеты? 

Европейская норма: EN13060 
Описание загрузки 

> Полые инструменты 
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Европейская норма: EN13060 
Описание загрузки 

> Полые инструменты 
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Обернутые изделия / 

кассеты, марля, салфетки, 

халаты….. 

Европейская норма: EN13060 
Описание загрузки 

> Пористые загрузки 
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Непокрытый 

1 Сплошная 

2 Узкая трубка 

3 Простая полая 

4 
Небольшие пористые 

предметы 

5 
Небольшая пористая 

загрузка 

6 
Полная пористая 

загрузка 

ОДНОСЛОЙНОЕ 

ОБЕРТЫВАНИЕ 

7 Сплошная 

8 Узкая трубка 

9 Простая полая 

10 
Небольшие пористые 

предметы 

11 
Небольшая пористая 

загрузка 

12 
Полная пористая 

загрузка 

ДВУСЛОЙНОЕ 

ОБЕРТЫВАНИЕ 

13 Сплошная 

14 Узкая трубка 

15 Простая полая 

16 
Небольшие пористые 

предметы 

17 
Небольшая пористая 

загрузка 

18 
Полная пористая 

загрузка 

Европейская норма: EN13060 
Описание загрузки 

Какой цикл 

подходит для 

моей загрузки? 
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B ЦИКЛ 
              Цикл медицинского качества (Большой 

стерилизатор -EN 285) 

   Предназначен для загрузок ЛЮБОГО типа 

S ЦИКЛ 
              Циклы предназначены для Определенных 

предметов   Для предметов, указанных 

производителем 

N ЦИКЛ 
              Нет вакуума, Не обернутые, Не полые 

  ТОЛЬКО для Непокрытых сплошных 
инструментов 

Европейская норма: EN13060 
Описание цикла 
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Pressure

PR VEN 

LEV 

End 

DVs DVe

Time

PV1 

PP1 

PV2 

PP2 

PPh PV3 

-0.80

-0.90

 Фракционное предварительное 

вакуумирование 

 Плато Импульсная вакуумная сушка 

Европейская норма: EN13060 
Типичный профиль цикла В типа 
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 
Residual air  

 < 0.1% 

> Полая - Пористая 

90%                      

10% 

x90% 

0.1% 

x90% 

 1%  

Европейская норма: EN13060 
Описание загрузки 

Pressure

PR VEN 

LEV 

End 

DVs DVe

Time

PV1 

PP1 

PV2 

PP2 

PPh PV3 

-0.80

-0.90

Фракционное 

предварительное 

вакуумирование 
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Европейская норма: EN13060 
Цикл медицинского качества (тип B)  
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> Почему сушка является исключительно важной?  

«Быстрые» или «мгновенные» циклы! 
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> Почему сушка является исключительно важной? 

«Быстрые" или «мгновенные" циклы! 
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Pressure

PR VEN 

LEV 

End 

DVs DVe

Time

PV1 

PP1 

PV2 

PP2 

PPh PV3 

-0.80

-0.90

 Фракционное 

предварительное 

вакуумирование 

  Плато Импульсная вакуумная сушка 

Европейская норма: EN13060 
Типичные профили циклов  B  S  N 
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Циклы без достаточного удаления воздуха не 

предназначены для полых инструментов!!!  

Обрабатывается  с использованием N цикла. 

Пипетка длиной 30 см, наполненная кофе, и … 

Обрабатывается  с использованием B цикла 

«Быстрые" или «мгновенные" циклы! 
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N S1 S2 S3 S4 B 

Сплошная ДА да да да да да 

В пакете/обернутая НЕТ да да да нет да 

Узкая полость НЕТ нет нет да (да) да 

В пакете/обернутая  НЕТ нет нет да нет да 

Простая полая НЕТ нет да да да да 

В пакете/обернутая НЕТ нет да да нет да 

Небольшие 

пористые 

предметы 

НЕТ нет да да нет да 

В пакете/обернутые НЕТ нет да да нет да 

Небольшая 

пористая загрузка 
НЕТ нет нет да нет да 

В пакете/обернутая НЕТ нет нет да нет да 

Полная пористая 

загрузка 
НЕТ нет нет нет нет да 

В пакете/обернутая НЕТ нет нет нет нет да 

ПРИМЕРЫ 

Европейская норма: EN13060 
Будет представлена таблица цикла  
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B 134° 

2,1 бар 

B PRION 134° 

2.1 Bar 

B 121° 

1.1 Bar 

Сплошная да да да 

В пакете/обернутая да да да 

Узкая полость да да да 

В пакете/обернутая да да да 

Простая полая да да да 

В пакете/обернутая да да да 

Небольшие пористые 

предметы 
да да да 

В пакете/обернутые да да да 

Небольшая пористая 

загрузка 
да да да 

В пакете/обернутая да да да 

Полная пористая 

загрузка 
да да да 

В мешке/завернутая да да да 

> БЕЗОПАСНЫЙ 

НА 100% ! 

Европейская норма: EN13060 
Таблица цикла 
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> Тест Боуи-Дика 

Европейская норма: EN13060 
Устройства для проверки циклов 
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Processed with a B type cycle Обработка с помощью цикла N 
Без обработки 

Европейская норма: EN13060 
Устройства для проверки циклов 

> Тест Боуи-Дика 
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> Спиральный тест 

Европейская норма: EN13060 
Устройства для проверки цикла 

Прошел 

Не 

прошелil   

Без обработки 
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Pressure

PR VEN 

LEV 

End 

DVs DVe

Time

PV1 

PP1 

PV2 

PP2 

PPh PV3 

-0.80

-0.90

 Фракционное 

предварительное 

вакуумирование 

Плато Импульсная вакуумная сушка 

Европейская норма: EN13060 
Устройства для проверки процесса 

Pressure

PR VEN 

LEV 

End 

DVs DVe

Time

PV1 

PP1 

PV2 

PP2 

PPh PV3 

-0.80

-0.90

 Фракционное 

предварительное 

вакуумирование 

Плато Импульсная вакуумная сушка 
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 - - -   1500 мм / Ø 2 мм  -  - -   

Остаточный воздух < 0,1% 

Остаточный воздух = 1% 

Остаточный воздух = 10% 

Остаточный воздух = 100% 

Европейская норма: EN13060 
Устройства для проверки процесса 
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Краткое содержание презентации 

> Предотвращение инфекции 

> Стерилизация по стандарту EN13060 

> Гигиенический протокол 

> Участок обработки 
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10-15 мин 

> Предотвращает высушивание мусора, остатков 

крови и слюны, 

> Предотвращает рост бактерий и развитие 

биопленки. 

Гигиенический протокол  
Замачивание /предварительная дезинфекция 

Замачивание 

Очистка - 

Ополаскивание 

Сушка 

Упаковка 

Стерилизация 

Хранение 
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Гигиенический протокол  
Чистка 

Замачивание 

Очистка - 

Ополаскивание 

Drying 

Packing 

Sterilization 

Storage 

 

Стерилизовать можно только 

чистые инструменты! 
 

Правильная очистка является основой 

всего цикла обработки и незаменима для 

безопасной стерилизации. 
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ВАЖНО ! 

Грязь, мусор, клетки крови, слюну и т.п. нельзя удалить 

стерилизацией… 

Гигиенический протокол  
Перед упаковкой 
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Гигиенический протокол  
Перед упаковкой 

ВАЖНО ! 

Грязь, мусор, клетки крови, слюну и т.п. нельзя удалить 

стерилизацией… 
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Гигиенический протокол  
Ручная чистка 

Замачивание 

Очистка - 

Ополаскивание 

Сушка 

Упаковка 

Стерилизация 

Хранение 

> Ручная очистка 
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Гигиенический протокол  
Ультразвуковая чистка 

Замачивание 

Очистка - 

Ополаскивание 

Сушка 

Упаковка 

Стерилизация 

Хранение 

> Ультразвуковая очистка 
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Гигиенический протокол  
Автоматическая чистка 

Замачивание 

Очистка - 

Ополаскивание 

Сушка 

Упаковка 

Стерилизация 

Хранение 

> Автоматическая очистка 
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> Используется сжатый воздух, 

> Используются нетканые материалы 

> Сушильные машины. 

Гигиенический протокол  
Автоматическая чистка 

Замачивание 

Очистка - 

Ополаскивание 

Сушка 

Упаковка 

Стерилизация 

Хранение 

Пигментированная  

поверхность 

Вид в разрезе 
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Гигиенический протокол  
Упаковка 

Замачивание 

Очистка - 

Ополаскивание 

Сушка 

Упаковка 

Стерилизация 

Хранение 
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Гигиенический протокол  
Стерилизация 

Замачивание 

Очистка - 

Ополаскивание 

Сушка 

Упаковка 

Стерилизация 

Хранение 

> Нельзя перегружать камеру . 

> Не укладывайте друг на друга инструменты в 

мешках (нейлон/бумага).  
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> Хранить в чистом и сухом  месте/помещении 

> Хранить в ящика / шкафах, 

> Избегать резких изменений температуры, 

> Избегать риска влажности. 

Гигиенический протокол  
Хранение 

Замачивание 

Очистка - 

Ополаскивание 

Сушка 

Упаковка 

Стерилизация 

Хранение 
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Гигиенический протокол  
Пример хранения 

> Сколько мест!! 
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Краткое содержание презентации 

> Предотвращение инфекции 

> Стерилизация по стандарту EN13060 

> Гигиенический протокол  

> Участок обработки 



75 

 

 

Мойка с 

дезинфекцие

й 

 

Участок для  

обслуживания  

наконечников 

 

 
 

 

Мойка 

Боры, 

файлы, 

насадки,.  

 

Участок сушки,  

контроля 

Подача 

деминерализ. воды 

и сжатого воздуха 

 

Удаление  

мусора 

Органические 

остатки, 

поддоны, 

кассеты 

  

Неорганич. 

пятна, 

мусор 

  

Удаление 

острых 

частей 

 

Участок для  

предметов  

на  

стерилизацию 

 Удаление    Замачивание                    Мытье                         Сушка           Упаковка              Стерилизация 

 

Только для 

лиц с 

правом 

допуска 

ГРЯЗНАЯ 

ЗОНА 

ЧИСТАЯ 

ЗОНА 

Раковина для 

мытья рук + 

Станция для 

промывки 

глаз 

Вход  

ВЫХОД 

Поток 

воздуха 

 

Участок охлаждения  

и маркировки  

перед хранением 

Маркировка и хранение 

 

 

 

 

 

Хранение в  

шкафу с  

двойной  

дверью 

 

 

 

Стерилизат

ор В типа 

Принтер  

этикеток 

Герметизиру-

ющая станция 

 

Подача сжатого 

воздуха 

Участок обработки (4,00 x 2,50 м) 
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Участок сушки,  

контроля,  

обслуживания  

наконечников. 

 
 

 

Удаление  

мусора 

Органические 

остатки, 

поддоны, 

кассеты 

  

Неорганич

. пятна 

  

Удаление 

острых 

частей 

 
Участок для  

предметов  

на  

стерилизацию 

 Удаление  Замачивание     Промывка       Ополаскивание       Сушка         Упаковка          Стерилизация 

ГРЯЗНАЯ 

ЗОНА 

ЧИСТАЯ 

ЗОНА 

Раковина 

для мытья 

рук 

Вход  

ток воздуха 

Стерили

затор 

Участок обработки (3,50 x 2,00 м) 

Ультра 

звуковой 

очистите

ль 

 

Раковина 1 

Мойка 

 

Раковина 2 

 

Мойка 

для 

промы

вки 

 

Шкаф для хранения 

Подача 

деминерализ. 

воды и сжатого 

воздуха 

Герметизиру-

ющая станция 



W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH t +43 (0) 6274 6236-0 

Ignaz-Glaser-Straße 53, PO Box 1 f +43 (0) 6274 6236-55 

5111 Bürmoos, Austria office@wh.com, wh.com 
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Кристиан Штемпф 

 
Член AFNOR 

Французская Ассоциация по 

стандартизации 

Комитет по гигиене 

 

Член CEN-TC102 wg5 - wg8 

Европейский Комитет по стандартизации 

Малогабаритные стерилизаторы 

водяным паром (EN 13060) 

Спасибо! 


